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Glosario General

Para efectos de este lineamiento, se establecen las siguientes definiciones:

A

Acto médico: Proceso intelectual, deliberativo y relacional mediante el cual el
profesional de la salud y el paciente, en una alianza terapéutica, toman decisiones
diagnosticas y terapéuticas de manera compartida. Este proceso reconoce la
centralidad de la persona usuaria, atendiendo no solo a la evidencia clinica, sino a las
inquietudes, intereses y valores del paciente bajo un enfoque de bioética clinica.

Acto médico aumentado: Modalidad de practica clinica en la cual un sistema de
inteligencia artificial fortalece la base informativa del razonamiento clinico sin
sustituirlo, optimizando la recoleccidon y analisis preliminar de datos para que el
profesional de la salud concentre su capacidad en los niveles superiores de decision
clinica.

Analitica predictiva de riesgos en el plano clinico-preventivo: Modalidad operativa
en la que el sistema estima la probabilidad de que un paciente o grupo desarrolle una
complicacion o evento clinico, a partir de las fuentes de informacién disponibles, con
el fin de anticipar la intervencidn preventiva. Su alcance se circunscribe a la dimension
clinico-preventiva.

Asistencia en la documentacion clinica: Modalidad operativa en la que el sistema,
mediante reconocimiento de voz e inteligencia artificial generativa, asiste en la
elaboracion de la nota médica o en la sintesis del expediente, bajo revision y
suscripcién profesional.

Autoridad regulatoria de referencia: Autoridad sanitaria extranjera cuyas
evaluaciones se reconocen conforme al marco de equivalencia vigente.

C

Ciclo de vida de un sistema de inteligencia artificial: Sucesion de fases de un
sistema de inteligencia artificial que comprende el desarrollo, validacién, autorizacion,
implementacién, monitoreo continuo y retiro, sobre la que se ejerce la gobernanza
institucional de manera diferenciada, sin que ninguna fase quede exenta de
supervision.

Clasificacion por riesgo de sistemas de inteligencia artificial: Régimen que ordena
los sistemas de inteligencia artificial en salud en niveles de riesgo bajo, moderado y
alto, determinados por los criterios primarios de significancia de la informacién y
estado de la condicién sanitaria, modulados por el nivel de autonomia operativa.



Cuantificacion y segmentacion avanzada: Modalidad operativa en la que el sistema
realiza mediciones y caracterizaciones morfoldgicas que aportan datos cuantitativos
al seguimiento clinico y a la planificacion terapéutica, sujetas a validacién humana de
la segmentacion.

D

DataSheet (dataset): Ficha técnica u hoja de datos que describe las especificaciones,
explica el rendimiento y las caracteristicas técnicas de un sistema.

Deriva algoritmica: Degradacién del desempefio de un sistema de inteligencia
artificial a lo largo del tiempo, por cambios en los datos, la poblacion o las condiciones
de uso respecto de aquellas en que fue desarrollado y validado. También conocida
como deterioro del modelo.

Desviacion relevante del desempeiio de un sistema: Caida sostenida del
desempefio de un sistema por debajo de los umbrales definidos en el plan institucional
de monitoreo, que activa el protocolo de alerta y respuesta.

Dispositivo médico habilitado con inteligencia artificial: Dispositivo médico,
conforme al articulo 262, fraccion VI, de la Ley General de Salud, que utiliza tecnologia
de inteligencia artificial para realizar su funcién clinica o como componente esencial
de ésta. Comprende el software como dispositivo médico y el software embebido en
un dispositivo médico de hardware.

E

Evidencia en vida real (Real-World Evidence, RWE): Informacién clinica generada a
partir del analisis de datos obtenidos en condiciones reales de uso, fuera de entornos
controlados de investigacion, utilizada para evaluar el desempefio, seguridad y
efectividad de una tecnologia en la practica clinica habitual. Empleada en la evaluacion
continua a lo largo del ciclo de vida.

Evento adverso: Un evento adverso es cualquier experiencia indeseable asociada con
el uso de un producto médico en un paciente.

G

Gobernanza de inteligencia artificial: Modelo institucional de evaluacion,
implementacién y monitoreo de las tecnologias de inteligencia artificial a lo largo del
ciclo de vida, con componentes de supervisiéon, gestion del cambio y toma de
decisiones adaptativa en sentido institucional.

H



Humano al mando: Principio rector que establece que en toda fase del ciclo de vida
de un sistema de IA, la supervisién, interpretacién y responsabilidad final de las
decisiones clinicas recae en el profesional de la salud como experto técnico y el
paciente como experto en su propia vida. Las recomendaciones algoritmicas tienen
caracter auxiliar y no vinculante. Ningun sistema de IA podra sustituir el juicio clinico
del profesional de la salud y las necesidades del paciente.

I

Incidente adverso: Acontecimiento comprobado que esta relacionado con el uso de
un dispositivo médico que cuente con pruebas contundentes de la relacién causal
entre el incidente y el dispositivo médico, y que pudiera ser ocasionado por un mal
funcionamiento o alteracion de las caracteristicas del dispositivo médico y que pueda
provocar la muerte o un deterioro grave de la salud del usuario. No se considerara
incidente adverso a aquel derivado del uso anormal o un uso diferente del
recomendado por el titular del registro sanitario del dispositivo médico o su
representante legal en México.

Instancia institucional de evaluacién de inteligencia artificial: Instancia
multidisciplinaria de cada instituciéon encargada de evaluar la utilidad clinica, la
seguridad, la pertinencia y el cumplimiento regulatorio de las tecnologias, autorizar su
implementacién, supervisar su desempefio y, en su caso, recomendar su suspension
o retiro.

Intencidon de uso de un sistema de inteligencia artificial: Finalidad declarada o
razonablemente previsible de un sistema de inteligencia artificial, criterio
determinante para calificarlo como sistema de inteligencia artificial en salud y para su
clasificacion por riesgo. Se distingue del uso institucional declarado, que la instituciéon
fija para los modelos de propoésito general.

Inteligencia Artificial (IA): Sistema computacional que utiliza algoritmos de
aprendizaje automatico, procesamiento de lenguaje natural u otras técnicas para
analizar datos clinicos o administrativos y generar salidas que apoyen procesos
asistenciales, diagndsticos, preventivos o de gestidén en el ambito de la salud.

Interoperabilidad semantica: Capa de interoperabilidad que define la codificacién
de los conceptos clinicos para preservar su significado entre sistemas, mediante
terminologias de referencia como SNOMED CT y LOINC.

Interoperabilidad sintactica/ de intercambio: Capacidad de distintos sistemas para
intercambiar datos mediante estructuras, formatos y reglas técnicas previamente
acordadas.



L

Lectura concurrente: En la modalidad de segunda lectura o deteccién asistida, modo
en que el profesional y el sistema analizan el estudio de manera simultanea.

Lectura retrospectiva o de seguridad: En la modalidad de segunda lectura o
deteccion asistida, modo en que el sistema opera como control de calidad posterior a
la interpretacion profesional.

P
Plan institucional de monitoreo: Plan que la institucion establece previo al
desplieque de cada sistema, con los indicadores de desempefio, los umbrales
aceptables, la periodicidad de evaluacion y la responsabilidad del monitoreo, bajo la
coordinacion de la instancia institucional de evaluacién.

Portabilidad del dato clinico: Capacidad de transferir el dato clinico entre sistemas
preservando su estructura y significado, como condicién de continuidad de la atencion
y trazabilidad.

R

Razonamiento clinico: Proceso intelectual deliberativo mediante el cual el
profesional, a partir de los datos clinicos del paciente y de su conocimiento médico
estructurado, formula hipdtesis diagnésticas, las contrasta con evidencia adicional y
decide una conducta diagndstica o terapéutica.

Reconocimiento de equivalencia (Reliance): Practica regulatoria mediante la cual la
autoridad sanitaria nacional toma en cuenta y otorga peso significativo a las
evaluaciones de autoridades regulatorias de referencia para llegar a su propia
decision, conservando su independencia, autonomia técnica y responsabilidad.

S

Segunda lectura o deteccion asistida: Modalidad operativa en la que el sistema
sefiala regiones de interés o hallazgos sospechosos que el profesional revisa con
atencion especifica, en procesos de tamizaje o de revision de alto volumen. El
profesional conserva la condicién de dictaminador unico.

Sesgo de automatizacion: Tendencia del profesional a aceptar acriticamente las
salidas de un sistema automatizado, incluso cuando son incorrectas, particularmente
bajo fatiga cognitiva, alta carga asistencial o presion de tiempo.

Sistema Algoritmico: Es una herramienta tecnolégica dinamica basada en
Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automatico (AI/ML) que, a diferencia del software
tradicional de reglas fijas, posee la capacidad de aprender, iterar y ajustar sus



funciones logicas de forma continua a partir de la exposicidon a grandes volumenes de
datos biomeédicos. Su propésito es procesar flujos complejos de informacién clinica
para generar inferencias, predicciones y diagnésticos auxiliares automatizados,
constituyendo una entidad evolutiva cuyo rendimiento y seguridad deben ser
monitoreados activamente a lo largo de todo su ciclo de vida en el mundo real.

Sistema de inteligencia artificial: Sistema basado en maquina, diseflado para
funcionar con distintos niveles de autonomia, que puede mostrar capacidad de
adaptacion tras su despliegue y que, para objetivos explicitos o implicitos, infiere a
partir de la informacién de entrada la manera de generar resultados de salida,
predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones, que pueden influir en
entornos fisicos o virtuales.

Sistema de Soporte para la Decision Clinica (SSDC): Herramienta algoritmica que
provee informacién procesada, alertas o recomendaciones al profesional de la salud
con el propésito de apoyar, sin sustituir, el juicio clinico en el proceso diagnéstico o
terapéutico. Corresponde al término en inglés Clinical Decision Support System
(CDSS).

Software como Dispositivo Médico (SaMD): Software cuya funcién prevista es el
diagndstico, prevencion, monitoreo, tratamiento o alivio de enfermedades o
condiciones de salud, sin formar parte de un dispositivo médico fisico. Definicion
conforme al International Medical Device Regulators Forum (IMDRF).

Sugerencia algoritmica de un sistema de inteligencia artificial: Salida de un
sistema de inteligencia artificial utilizada como insumo del razonamiento clinico,
incluyendo diagnésticos diferenciales sugeridos, alertas, recomendaciones
terapéuticas, predicciones de riesgo, clasificaciones, reportes de hallazgos priorizados
y resultados analogos.

"

Tarjeta de Modelo: Documento técnico estandarizado que describe la procedencia de
los datos de entrenamiento, los usos previstos del sistema, las métricas de
desempefio, las limitaciones conocidas del modelo y sus condiciones de
implementacion. Constituye el estandar obligatorio de transparencia y trazabilidad
algoritmica en el presente lineamiento.

Tecnovigilancia (vigilancia de la seguridad de los dispositivos médicos): Conjunto
de actividades que tienen por objeto la identificacion y evaluaciéon de incidentes
adversos producidos por los dispositivos médicos en uso asi como la identificacion de
los factores de riesgo asociados a éstos, con base en la notificacién, registro y
evaluacion sistematica de las notificaciones de incidentes adversos, con el fin de
determinar la frecuencia, gravedad e incidencia de los mismos para prevenir su



apariciébn y minimizar sus riesgos. Idealmente, la informacion del sistema de
tecnovigilancia se comparte entre autoridades competentes y
fabricantes/distribuidores, a modo de facilitar las actividades en materia de
tecnovigilancia, asi como las acciones preventivas y correctivas de cada caso a nivel
nacional e internacional que impacten en el territorio nacional.

U

Umbral de desempeiio: Valor aceptable minimo definido en el plan institucional de
monitoreo para cada indicador de desempefio de un sistema; su incumplimiento
sostenido constituye una desviacion relevante.

Uso previsto de un sistema de inteligencia artificial: Descripcion formal de la
funcion clinica o administrativa para la cual fue disefiado y validado un sistema de
inteligencia artificial, incluyendo la poblacién objetivo, el entorno de uso y el tipo de
dato procesado.

\'

Verificacion humana: Acto deliberativo mediante el cual el profesional evalua
criticamente una sugerencia algoritmica antes de integrarla al razonamiento clinico,
considerando la congruencia con el cuadro clinico, las limitaciones declaradas del
sistemay los criterios de la lex artis ad hoc aplicable.

Lista de Siglas y Acronimos

CIE-11: Clasificacion Internacional de Enfermedades, 11° revision.

COFEPRIS: Comisién Federal para la Proteccién contra Riesgos Sanitarios.

DGMoSS: Direccién General de Modernizacion de los Servicios de Salud.

EMA: Agencia Europea de Farmacos, del inglés European Medicines Agency.

FDA: Administracion de alimentos y medicamentos, del inglés: Food and Drug
Administration.

FEUM: Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.

HL7 FHIR: Nivel 7 de Salud Internacional, Recursos de Interoperabilidad Rapida en
Salud, del inglés Health Level Seven International, Fast Health Interoperability Resources.
IA: Inteligencia Artificial.

IMDRF: Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos, del inglés:
International Medical Device Regulators Forum.

IECS: Instituto de Efectividad Clinica y Sanitaria.

LFPDPPP: Ley Federal de Proteccién de Datos Personales en Posesion de los
Particulares.

LGS: Ley General de Salud.
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LOINC: Identificador de Nombres y Codigos de Observacion Logica, del inglés Logical
Observation Identifiers Names and Codes.

MHRA: Agencia Regulatoria de Farmacos y Productos del Cuidado de la Salud, del
inglés Medicines and Healthcare products Requlatory Agency.

NICE: Instituto Nacional de Excelencia en Salud y Atencién del Reino Unido, del inglés:
National Institute for Health and Care Excellence.

PACS: Sistema de Comunicacion y Archivo de Imagenes, del inglés: Picture Archiving
and Communication System.

RWE: Evidencia del mundo Real, del inglés: Real-World Evidence.

SaMD: Software como dispositivo médico del inglés: Software as a Medical Device.
SNS: Sistema Nacional de Salud.

SNOMED CT: Nomenclatura Sistematizada de la Medicina, Términos Clinicos. Del
inglés Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms.

SSDC: Sistema de Soporte para la Decision Clinica.

UNAM: Universidad Nacional Autbnoma de México.
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Capitulo I. Disposiciones Generales

Con fundamento en los articulos 3 fraccion XXVIII, 7 fracciones XI'y XIV, 71 Bis, 71 Ter,
71 Quater y demas disposiciones aplicables de la Ley General de Salud, se emite el
presente lineamiento con el propdsito de establecer criterios técnicos, operativos y
orientadores para el uso de Sistemas de Soporte para la Decisién Clinica (SSDC),
también conocidos como Clinical Decision Support Systems, y de otras tecnologias
basadas en Inteligencia Artificial (IA) aplicadas en procesos clinicos.

El objeto del Lineamiento es establecer los criterios técnicos, metodoldgicos,
operativos y de gobernanza para promover y orientar la implementacion segura,
bioética y responsable...” Si el instrumento sera formalmente emitido con capacidad
normativa suficiente, podra mantenerse una férmula de caracter obligatorio, previa
validacion juridica.

El documento integra de manera estructurada dos enfoques complementarios: el
modelo de gobernanza de tecnologias basadas en IA, sustentado en el ciclo de vida
completo, la generacidon de evidencia y el monitoreo continuo del desempefio; y el
marco normativo de los SSDC, que establece la primacia del acto médico, la centralidad
del paciente y el principio de “humano al mando”. Esta articulacién permite una
supervision tecnoldgica continua subordinada a la rectoria clinica del profesional de la
salud.

Reconociendo la naturaleza particular de la IA, caracterizada por su capacidad de
aprendizaje, adaptacion y evolucion en el tiempo, este instrumento establece un
marco técnico, metodolégico y operativo para la adquisicion, implementacién,
monitoreo, evaluacion y mejora continua de estas tecnologias, atendiendo los desafios
requlatorios, clinicos, operativos y bioéticos que las distinguen de las tecnologias
tradicionales para la salud (2,3).

Principios rectores

La interpretacion y aplicacion del presente Lineamiento se rige por los siguientes
principios rectores, que orientan la totalidad de sus capitulos:

I.  Humano al mando. La supervision, interpretacién y responsabilidad final de las
decisiones clinicas corresponde al profesional de la salud y a la persona usuaria;
las salidas de los sistemas de inteligencia artificial tienen caracter auxiliar y no
vinculante.

Il.  Centralidad y autonomia de la persona. La persona usuaria es el centro de la
atencién y conserva el derecho a conocer el papel que la inteligencia artificial
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desempefia en su atencion y a otorgar su consentimiento informado, en los
términos que el presente Lineamiento determine.

lll.  Seguridad, no maleficencia y proteccion del interés publico. Las tecnologias de
inteligencia artificial no deben causar dafio evitable y deben satisfacer
requisitos de seguridad, exactitud y eficacia para usos bien definidos, con
control y mejora continua de la calidad.

IV.  Transparencia, explicabilidad y trazabilidad. Las decisiones apoyadas en
inteligencia artificial deben poder reconstruirse y auditarse, con base en
documentacion suficiente, accesible y comprensible.

V.  Responsabilidad y rendicién de cuentas. La responsabilidad del uso adecuado
de las tecnologias de inteligencia artificial corresponde a los actores humanos
e institucionales, con lineas claras de atribucién.

VI.  Inclusidn, equidad y no discriminacién. Las tecnologias de inteligencia artificial
deben fomentar el acceso y uso equitativos, minimizar sesgos y atender la
representatividad de las poblaciones del pais, en particular las
subrepresentadas y las de acceso limitado a los servicios de salud.

VIl.  Sostenibilidad y capacidad de respuesta. Las tecnologias de inteligencia
artificial deben evaluarse de forma continua durante su uso real y ser
consistentes con la sostenibilidad institucional, presupuestal y ambiental del
Sistema Nacional de Salud.

Ambito de aplicacién

El presente Lineamiento constituye el instrumento técnico rector para la
implementacién y gobernanza de tecnologias basadas en Inteligencia Artificial en las
instituciones publicas del Sistema Nacional de Salud, en los términos del instrumento
juridico mediante el cual se emita. Para los sectores social y privado constituira
referencia técnica, sin perjuicio de las obligaciones que les resulten aplicables
conforme a las disposiciones juridicas y sanitarias vigentes.

Se establece como prioridad estratégica y técnica la mitigacion proactiva de los sesgos
algoritmicos, reconociendo que estos no representan Unicamente un error técnico,
sino un riesgo potencial para la salud publica con capacidad de profundizar
disparidades existentes en el acceso y la calidad de la atenciéon. Por tanto, la
implementacion de estas tecnologias en el SNS tiene como objetivo transversal
prevenir dafios y garantizar que sus beneficios sean inclusivos, respondiendo a las
necesidades de todas las comunidades, con especial atencion a aquellas
histéricamente subrepresentadas en los sistemas de informacién en salud (4).

El Lineamiento reconoce que la confianza institucional y publica en los sistemas
algoritmicos depende directamente de su transparencia, confiabilidad y explicabilidad.
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En consecuencia, las instituciones publicas sujetas al presente, deberan asegurar que
sus algoritmos sean auditables y que sus recomendaciones resulten comprensibles
para los profesionales de la salud, garantizando una toma de decisiones informada y
la rendicién de cuentas en cada etapa del proceso asistencial.

En consecuencia, este lineamiento debera incorporarse de manera transversal en los
procesos institucionales de adquisicion, implementacion, operacién, supervision,
evaluacién y mejora continua de tecnologias basadas en IA. De manera incluyente, se
promovera la participacién de los dmbitos sociales y privados, siendo éstos sujetos a
la normatividad que resulte aplicable.

Para efectos del cumplimiento del presente, las instituciones deberan contemplar,
como minimo, los siguientes elementos: mecanismos de gestion de riesgos;
transparencia y trazabilidad algoritmica; documentacion clinica y técnica; proteccion
de datos personales conforme a la normativa vigente; criterios de validacién clinica 'y
técnica; definicion de responsabilidades institucionales; y protocolos de respuesta
ante eventos adversos o fallos operativos (5,6).

Capitulo II. Gobernanza y Ciclo de Vida

A diferencia de los modelos regulatorios convencionales, centrados principalmente en
la autorizacién previa a la comercializacién o a su uso, el lineamiento adopta un
enfoque de gobernanza basado en el ciclo de vida completo de la tecnologia, en el cual
la evaluacién no se limita a una fase inicial, sino que se extiende a lo largo de todo el
periodo de uso en la practica clinica. Este enfoque se implementa bajo el principio de
“humano al mando”, asegurando que en todas las fases del ciclo de vida se mantenga
la supervision clinica y la responsabilidad del profesional de la salud.

Modelo de gobernanza

En este contexto, el modelo de gobernanza se estructura en cuatro componentes
interdependientes:
e Supervisidn clinica transversal en todas las fases del ciclo de vida.
e Validacion en condiciones reales mediante la generacién de evidencia real
(Real-World Evidence, RWE).
e Monitoreo continuo del desempefio, con énfasis en la deteccién de deriva
algoritmica, sesgos emergentes y variaciones en el rendimiento.
e Toma de decisiones adaptativa y basada en evidencia.

Este enfoque se alinea con las tendencias regulatorias internacionales que reconocen

la necesidad de supervision continua para tecnologias adaptativas, entre ellas el marco
propuesto por la Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos para el
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Software as a Medical Device (SaMD) basado en Inteligencia Artificial. Dicho marco
habilita mecanismos para ajustar, restringir o retirar tecnologias en funciéon de su
desempefio observado en condiciones reales, criterio que el lineamiento adopta para
el contexto del SNS (9,10).

Se incorpora un enfoque de evaluacion centrado en el paciente, en el cual el
desempefio de las tecnologias no se valora Unicamente en términos de precision
técnica o métricas algoritmicas, sino en funcion de su impacto real en la toma de
decisiones clinicas, los resultados en salud, la sequridad del pacientey la eficiencia del
sistema. Dado que la evidencia cientifica ha documentado que el alto desemperio en
entornos controlados no garantiza beneficios clinicos equivalentes en la practica real
(37), las instituciones deberan evaluar estas tecnologias en condiciones operativas y
con desenlaces clinicamente relevantes (2,11,12,35).

Fases del ciclo de vida

Para los efectos de este Lineamiento, el ciclo de vida de un sistema de inteligencia
artificial comprende las siguientes fases:

e Fase de desarrollo: Es la etapa inicial del ciclo de vida donde se traducen los
requisitos clinicos y las necesidades del usuario en especificaciones técnicas
para construir el software. Abarca desde la planificacion de la arquitectura del
codigo y la programacion, hasta las primeras pruebas técnicas internas
(verificacion).

e Fase de validacion: Es la etapa critica donde se confirma, mediante evidencia
objetiva, que el software cumple consistentemente con su propdsito médico
previsto (Intended Use) y que es seguro y efectivo para los usuarios (médicos
o0 pacientes).

e Fase de autorizacion: Es la etapa regulatoria y de conformidad en la cual el
fabricante recopila toda la documentacion técnica (declaraciéon de definicién,
justificacién de la categoria de riesgo e informes de validacién) para demostrar
que el SaMD cumple con los marcos legales aplicables.

e Fase de implementacion: Es el proceso de despliegue, instalacion y puesta en
marcha del software en los entornos operativos de los usuarios finales.

e Fase de monitoreo continuo: Es la etapa de supervision activa una vez que el
software ya esta siendo utilizado en el mundo real. Consiste en recopilar datos
sobre el rendimiento operativo, reportes de errores, vulnerabilidades de
seguridad cibernética y retroalimentacion clinica. El objetivo de esta fase es
realizar mantenimientos correctivos, preventivos o adaptativos para mitigar
riesgos emergentes e identificar si una actualizacién altera las capacidades
principales del software, lo que obligaria a reiniciar el ciclo.
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e Fasederetiro: Es la etapafinal en la que el fabricante decide retirar el software
del mercado o discontinuar el soporte técnico y las actualizaciones para una
versién especifica (obsolescencia). Esta fase requiere una planeacion
estructurada para notificar a los usuarios y garantizar la seguridad de los datos
de salud de los pacientes que dependian del sistema, asegurando que la
desconexion del software o la falta de parches no genere un peligro latente en
el entorno médico donde operaba.

Gestion del cambio y la articulacién sanitaria

Para asegurar la sostenibilidad y legitimidad de estas tecnologias, los mecanismos de
supervision deberan ser de naturaleza multidisciplinaria, incorporando expertos
técnicos, clinicos, especialistas en bioética y derecho, asi como representantes de las
comunidades afectadas. Este enfoque participativo tiene por objeto garantizar que los
sistemas de IA se alineen con las prioridades de salud publica, permitan identificar
sesgos no anticipados en el disefio y promuevan una adopcion basada en la
pertinencia cultural y la equidad operativa en todos los niveles de atencién (7,8,34).

Por lo anterior, se establecen las bases del modelo nacional de gobernanza de
Inteligencia Artificial, orientado a que el SNS adopte tecnologias emergentes bajo un
modelo activo de gobernanza, evaluacion, supervision y gestién de riesgos.

Gestion de actualizaciones y revalidacion

Las instituciones del Sistema Nacional de Salud estableceran procedimientos para
gestionar las actualizaciones de los sistemas de inteligencia artificial que utilicen,
distinguiendo entre:

e Actualizaciones de software en las cuales el modelo permanece bloqueado y se
modifica mediante nuevas versiones, cada una de las cuales podra requerir
validacion local adicional.

e Modelos adaptativos que se actualizan mediante aprendizaje continuo, los
cuales exigen control de versiones, documentacion de cambios y evaluacion del
impacto clinico antes de su puesta en operacion.

Toda modificacion relevante de un sistema en operacidon obligara a documentar el
cambio, conservar el control de versiones y revalidar localmente el desempefio.
Cuando la tecnologia constituya dispositivo médico, esta gestion se entendera sin
perjuicio de las obligaciones que correspondan ante la autoridad sanitaria.
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Gobernanza institucional

Este apartado define las instancias multidisciplinarias responsables de vigilar todo el
ciclo de vida de los sistemas algoritmicos. Por medio de la supervision constante, la
gestion activa del sesgo poblacional y el disefio de protocolos de contingencia, se
busca asegurar la equidad, calidad técnica y la continuidad ininterrumpida de la
atencién médica en beneficio de la poblacion mexicana.

Instancia institucional de evaluacidon de inteligencia artificial: Cada institucion
sujeta al presente Lineamiento debera identificar o establecer, conforme a su
estructura organica y disponibilidad de recursos, una instancia multidisciplinaria
responsable de evaluar y emitir la determinacién institucional correspondiente
respecto de su implementacién, continuidad, restriccion, suspensién o retiro.

La instancia integrara, segun la estructura y los recursos de cada institucién, perfiles
clinicos, de informatica médica, proteccion de datos personales, de calidad y seguridad
del paciente, de bioética y de gestidn. La instancia se articulara con el responsable
técnico institucional previsto en el Capitulo VI.

Supervision multidisciplinaria y participacién: Los mecanismos de supervisidon
seran de naturaleza multidisciplinaria e incorporaran, cuando proceda, la perspectiva
de las comunidades afectadas, con el objeto de alinear los sistemas de inteligencia
artificial con las prioridades de salud publica, identificar sesgos no anticipados y
promover la pertinencia cultural y la equidad operativa en todos los niveles de
atencion.

Gestion del sesgo y representatividad: La gobernanza integrara la gestion del sesgo
algoritmico en todas las fases del ciclo de vida, desde la formulacién del problemay la
recoleccidon de datos hasta la validacién y el monitoreo posterior a la implementacion.
Los conjuntos de datos de entrenamiento y validacion deberan observar estandares
de representatividad que reflejen la diversidad de la poblacién mexicana en términos
de sexo, edad, distribucion geografica y factores socioecondmicos, a fin de evitar la
pérdida de precision de modelos entrenados en contextos externos o
poblacionalmente limitados al aplicarse en el entorno nacional.

Monitoreo continuo y articulacion con la vigilancia: Las instituciones
implementaran mecanismos de monitoreo continuo que permitan evaluar el
desempefio de los sistemas a lo largo de todo el ciclo de vida, con el propdsito de
detectar deriva algoritmica, sesgos emergentes y variaciones del rendimiento, asi
como de asegurar la proteccién del paciente en condiciones reales de uso. Los
mecanismos concretos de vigilancia y reporte se rigen por el Capitulo VIII de este
Lineamiento.
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Continuidad del acto médico y contingencia: La implementacién de tecnologias
basadas en IA en el SNS debera mantenerse subordinada al acto médico y al respeto
de los derechos del paciente para garantizar el uso ético, seguro y justo de la
tecnologia en la medicina. El principio de “humano al mando”, definido en el Capitulo
[, implica que ningun sistema algoritmico podra sustituir el juicio clinico del profesional
de la salud, que la interpretacion de los resultados generados por la tecnologia
corresponde al médico tratante, y que la responsabilidad bioética, clinica y legal de las
decisiones asistenciales recae en todo momento en quienes intervienen conforme a
sus atribuciones profesionales e institucionales. Las instituciones garantizaran
protocolos de contingencia ante fallos del sistema, de modo que el acto médico no se
interrumpa ni se degrade por problemas de infraestructura o conectividad.

Capitulo III. El Acto Médico Aumentado y la Interseccion entre
la Piramide del Razonamiento Clinico y la Piramide Diagnéstica

La evoluciéon de la practica médica en el contexto de la salud digital en México
demanda una precision conceptual rigurosa para distinguir entre los procesos
automatizados de la tecnologia y los procesos cognitivos del profesional de la salud.
Para ello es necesario establecer que si bien la IA interviene de manera disruptiva en
la gestion de la informacion, el acto médico permanece anclado en un proceso de
razonamiento clinico que es cualitativamente distinto al procesamiento algoritmico
(36).

Verificacion humana obligatoria

Bajo el marco normativo de la LGS y la interpretacion jurisprudencial de la Suprema
Corte de Justicia de la Nacion, el acto médico se define como: “un proceso intelectual
y humano orientado a la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, donde
el profesional asume la responsabilidad bioética y legal de sus determinaciones”. Para
comprender esta dinamica en la era de la modernizacién, debemos analizar de forma
separada dos estructuras jerarquicas: la piramide del razonamiento clinico y la
piramide diagnédstica, en cuya cuspide unificada debera prevalecer la decision
compartida entre el paciente y el médico bajo el principio de “humano al mando”, en
el cual, el mando reside en la interaccion humana entre el profesional como experto
técnico y el paciente como experto de su propia vida y, en donde la IA no debe
interponerse, sino facilitar que el encuentro sea mas informado, transparente y
centrado en las necesidades del usuario. Véase la figura 1.

Piramide del razonamiento clinico

Describe el proceso intelectual del médico desde el primer contacto con el paciente
hasta la consolidacién de un plan diagndstico o terapéutico en el que se utilizan tanto
procesos intuitivos rapidos, conocidos como sistema uno, como procesos analiticos
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deliberados, conocidos como sistema dos. En su base se encuentra la recoleccién de
datos primarios mediante la anamnesis y la exploracién fisica, un proceso que requiere
de habilidades semioldgicas, escucha activa, empatia y una comprension integral del
individuo. Esta fase es eminentemente humana a la vez que implica la decodificacion
de un lenguaje subjetivo y la observacién de signos clinicos que a menudo son sutiles
o0 ambiguos. Conforme se asciende en esta piramide, el médico realiza un proceso de
sintesis donde los datos se transforman en informacién clinica relevante, permitiendo
la generacion de hipotesis diagnosticas.

En la cuspide de esta piramide se encuentra el juicio clinico integral, donde el médico
pondera las hipdtesis frente a la realidad biopsicosocial del paciente y decide una
conducta especifica. Este proceso es el corazén del acto médico y se rige por principios
bioéticos que exigen que la decisién final sea el resultado de una deliberacion
responsable que considere el respeto a la autonomia del paciente, su preferenciay
consentimiento informado cuando resulte aplicable.

Piramide diagnéstica

Esta piramide se refiere a la arquitectura técnica y al flujo de procesamiento de la
informacion dentro de los sistemas de IA y el software como dispositivo médico. Su
base esta constituida por la captura de datos a gran escala, tales como pixeles de
imagenes médicas, sefiales electrofisiologicas digitales o secuencias genémicas. En
este nivel, la tecnologia actua con una capacidad de procesamiento masivo que
permite la normalizacion y el filtrado de la informacion, eliminando el ruido técnico
qgue podria confundir al humano. El cuerpo de la piramide corresponde a la extraccion
de caracteristicas y al reconocimiento de patrones mediante algoritmos de aprendizaje
profundo, aqui la IA realiza una tarea descriptiva de alta precisién, identificando
biomarcadores o hallazgos radioldgicos que pueden ser imperceptibles para el ojo
humano vy, en la cuspide de esta piramide se encuentra la sugerencia diagndstica
probabilistica o el reporte de hallazgos priorizados. Es fundamental comprender que
esta cuUspide técnica no constituye un diagnostico médico, sino una inferencia
estadistica de alta complejidad que debe ser entregada al profesional de la salud como
un insumo para su propio proceso de razonamiento.

El Acto Médico Aumentado

En la interseccion entre estas dos piramides, se situa el concepto de acto médico
aumentado definido para efectos de este lineamiento como aquel en el cual, la
tecnologia fortalece la base informativa del razonamiento clinico sin sustituirlo y en
donde la tecnologia a través de la piramide diagnoéstica, enriquece la base informativa
de la piramide del razonamiento clinico, al proporcionar datos previamente analizados
y sugerencias precisas. La IA reduce la carga cognitiva del médico en las fases de
recoleccién y analisis preliminar, permitiendo que se dedique con mayor esfuerzo
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intelectual a la cuspide de su razonamiento, es decir, al juicio clinico, la comunicacion
con el paciente y la decisién bioética. Esta integracion exige que el médico mantenga
una vigilancia critica constante sobre la tecnologia.

La responsabilidad profesional en México dicta que el médico no puede limitarse a ser
un receptor pasivo de las sugerencias de los sistemas informaticos por lo que debe ser
capaz de auditar el proceso algoritmico, comprendiendo que la sugerencia diagndstica
de la maquina es una probabilidad y no una verdad absoluta. El acto médico es
intransferible precisamente porque la decision clinica en la cUspide de la piramide del
razonamiento clinico involucra una valoracién de riesgos, beneficios y valores
humanos que la piramide diagndstica, por su naturaleza matematica, es incapaz de
procesar (20).

Desde la perspectiva del derecho administrativo y la bioética, la distincién entre estas
piramides protege la integridad del sistema para la salud. Si se permitiera que la
piramide diagndstica técnica sustituyera a la piramide del razonamiento clinico, se
estaria incurriendo en un reduccionismo biotecnoldgico que vulneraria la dignidad del
paciente y diluiria la responsabilidad legal del Estado y los servidores publicos
profesionales de la salud.

Figura 1. Interseccién entre Piramide del Razonamiento Clinico y la Piramide
Diagnéstica

SOPORTE TECNICO DE IA EL ACTO MEDICO

DECISION COMPARTIDA
PACIENTE-MEDICO:
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y responsabilidad ética
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Infografia disefiada con apoyo de IA, a partir de los datos y conceptos extraidos de DGMoSS, 2026.
Nota: La linea del acto médico delimita el umbral a partir del cual ningun sistema algoritmico podra
sustituir el juicio clinico del profesional de la salud.

La Suprema Corte de Justicia de la Nacidén ha sefialado que la lex artis no es un conjunto
de reglas rigidas, sino un estandar de conducta que se adapta a las circunstancias de
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modo, tiempo y lugar (19). En el entorno digital, esto significa que el médico debe
utilizar las mejores herramientas disponibles en la piramide diagndéstica para informar
su razonamiento clinico, pero la decision final siempre debe estar fundamentada en
su juicio humano. La fundamentacién y motivacion de la nota médica, exigida por el
marco juridico mexicano, debe reflejar este proceso de validacion humana donde el
médico explica por qué acepto o rechazé la sugerencia algoritmica.

El principio de “humano al mando” se convierte en el eje rector que garantiza que la
piramide diagndstica permanezca al servicio de la piramide del razonamiento clinico.
Este principio obliga a los desarrolladores de tecnologia y a las instituciones para la
salud a disefiar sistemas que sean explicables y transparentes. EIl médico no debe
enfrentarse a una caja negra que emite dictamenes sin fundamento comprensible, la
IA debe proporcionar los elementos de juicio necesarios para que el profesional pueda
integrarlos en su razonamiento analitico.

Capacitacion obligatoria del profesional

La formacién de los recursos humanos para la salud en México bajo el enfoque del
acto médico aumentado debe centrarse en esta dualidad, capacitando a los médicos
no solo en la medicina de forma tradicional, sino en la evaluacion critica de la
tecnologia. Un médico competente en la era digital es aquel que domina su
razonamiento clinico y que sabe como interrogar a la piramide diagndstica para
obtener el maximo beneficio para su paciente (21).

Las instituciones del Sistemna Nacional de Salud que implementen sistemas de
inteligencia artificial deberan garantizar la capacitacion documentada del personal
profesional que los utilice, la cual, comprendera al menos:

I.  Funcionamiento general del sistema e intencién de uso declarada.

Il.  Limitaciones técnicas conocidas del sistema.

ll.  Criterios de validacion clinica aplicados.

IV. Procedimientos de verificacibn humana de salidas.

V. Obligaciones documentales conforme a lo establecido en el presente
documento.

VI. Procedimientos institucionales de reporte de eventos adversos o desempefio
anémalo.

Las instituciones deberan mantener registros de la capacitacién recibida por cada
profesional, asi como del periodo de validez de ésta y de su actualizacion. La
actualizacion se realizard ante modificaciones sustantivas del sistema, actualizaciones
de su intencién de uso y conforme al programa institucional periodico.

La implementacion de este modelo jerarquico y dual en el Sistema Nacional de Salud
requiere de una infraestructura digital sélida que garantice la interoperabilidad y la
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seguridad de los datos. La Base Nacional de Informacion en Salud, contemplada en la
reforma de 2026 y cuyo marco de interoperabilidad se desarrolla en el Capitulo V, debe
ser el terreno fértil donde la piramide diagndstica se alimente de datos de alta calidad
para proporcionar sugerencias confiables.

Al mismo tiempo, el expediente clinico electrénico debe ser disefiado para facilitar el
registro del razonamiento clinico humano, permitiendo que el médico documente su
proceso de toma de decisiones de manera estructurada y segura. La soberania de los
datos personales es esencial en este proceso, pues la informacion del paciente es el
insumo basico que fluye a través de ambas piramides. El profesional de la salud tiene
la responsabilidad bioética de asegurar que este flujo de informacion se realice bajo
los mas estrictos estandares de confidencialidad y respeto a la privacidad del
individuo.

Es imperativo referir la relacion terapéutica en el orden procedente desde un enfoque
bioético: la relacion paciente-médico. Esto refleja la centralidad de la persona en el
proceso de atencién. La implementacién de IA en el SNS debe garantizar que el médico
recupere tiempo de calidad para la escucha activa, permitiendo que la decision final
surja de un dialogo que considere no solo la enfermedad, sino las inquietudes e
intereses del paciente. El acto médico es, ante todo, un compromiso humano donde la
tecnologia es el puente, pero la voluntad del paciente y el juicio del médico constituyen
la dltima y unica palabra.

En el ambito de la evaluacién de tecnologias para la salud, es fundamental aplicar
criterios de rigor cientifico para validar cada componente de la piramide diagnéstica.
Los organismos como el NICE y la FDA establecen marcos de evaluacion que
consideran no solo la precisiéon técnica del algoritmo, sino su impacto real en el
desenlace para la salud del paciente.

La validacion clinica de un SaMD debe demostrar que su integracion en el proceso de
razonamiento clinico mejora la efectividad diagnoéstica sin introducir riesgos
adicionales. La vigilancia continua del desempefio tecnoldgico es necesaria para
detectar posibles degradaciones del algoritmo o sesgos que puedan surgir con el
tiempo, garantizando que la base informativa de la piramide diagndstica se mantenga
siempre integra y veraz.

Mitigacion del sesgo de automatizacion

Las instituciones del Sistema Nacional de Salud implementaran medidas para la
mitigacion, que comprenden al menos:
I. Verificacién de que la interfaz del sistema comunique explicitamente la

naturaleza probabilistica de la salida, incluyendo, cuando proceda, el nivel de
confianzay las variables determinantes consideradas.
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1. Capacitacién del personal sobre el riesgo del sesgo de automatizacion y sus
factores agravantes.

M. Aplicacion de las obligaciones documentales establecidas en la documentacién
del expediente clinico y registros institucionales del presente Capitulo, que
materializan el ejercicio de verificacion humana.

Iv. Auditoria institucional periédica que identifique patrones de aceptacién
acritica y aplique las medidas correctivas que correspondan.

La responsabilidad del Estado en la gestion de la salud digital implica también la
proteccion de la autonomia del profesional de la salud. El médico debe estar libre de
presiones administrativas o comerciales que pretendan imponer el uso de
sugerencias algoritmicas por encima de su juicio clinico. La piramide del
razonamiento clinico es el bastion de la libertad profesional, y su defensa es esencial
para garantizar un sistema para la salud que sea verdaderamente ético y profesional.

El lineamiento que aqui se presenta busca brindar esta seguridad juridica y técnica al
personal de la salud, estableciendo con claridad que la tecnologia es un auxiliar y que
el acto médico es, y sequira siendo, una funcidbn humana irrenunciable. La
modernizacidn no se trata de reemplazar al médico por una maquina, sino de dotarlo
de las mejores capacidades analiticas para que pueda ejercer su vocaciéon con mayor
precision.

En conclusion, el acto médico en la era de la IA se define por la interaccién dinamica
y jerarquica entre la piramide diagndstica tecnoldgica y la piramide del razonamiento
clinico humano. La primera proporciona la infraestructura de datos y el
reconocimiento de patrones con una potencia analitica sin precedentes, mientras que
la sequnda aporta la sintesis interpretativa, el juicio ético y la decisién soberana que
constituyen la esencia de la medicina. El juicio clinico integral es donde culmina este
proceso unificado, donde el médico, bajo el principio de humano al mando, valida la
informacion tecnoldgica y la aplica de manera personalizada para el bienestar del
paciente.

Atender este proceso de trabajo asegura que la transformacion digital del sector
salud en México sea seguro, legal, ético y profundamente humano. La preservacion
de la naturaleza intransferible del acto médico es la mayor garantia de que la
tecnologia sera siempre una herramienta de progreso y no un sustituto de la
responsabilidad humana.
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Capitulo IV. Modalidades Operativas de Implementacion
Clinica

La implementacion de tecnologias de IA en México no puede ser un proceso uniforme
ni estandarizado para todos los escenarios clinicos, ya que el riesgo para la salud del
paciente y la exigencia de la lex artis ad hoc varian segun el propésito del software, el
nivel de autonomia del algoritmo y la criticidad del entorno asistencial.

Por lo tanto, se determinan seis modalidades operativas fundamentales que rigen la
incorporacién de estas herramientas en los sistemas para la salud, asegurando que
los profesionales de la salud mantengan la rectoria absoluta del proceso bajo el
principio de humano al mando y que cada intervenciéon tecnoldgica esté
fundamentada en el derecho administrativo y la bioética clinica.

Con base en lo anterior el presente capitulo tiene el objetivo de describir las
modalidades mediante las cuales los sistemas de inteligencia artificial se incorporan al
flujo de trabajo asistencial en el Sistema Nacional de Salud, e identifica, para cada una,
su perfil caracteristico, los énfasis de validacion que le corresponden y su articulacion
con el acto médico.

1. Triaje y notificacién prioritaria
La primera modalidad operativa, representa el uso de la IA como un gestor inteligente
de la carga de trabajo y un detector de hallazgos criticos en tiempo real. En el entorno
de los servicios de urgencias, areas de medicina critica y centros de diagnostico de alta
demanda, el tiempo es un factor determinante del prondéstico para la salud y la vida.

Bajo esta modalidad, el software actiua de manera autbnoma en la base de la piramide
diagnédstica, analizando de forma continua cada estudio de imagen, sedal
electrofisiolégica o dato de laboratorio en el momento de su adquisicidn o
procesamiento, incluso antes de que el médico tenga el primer contacto visual con la
informacion.

El objetivo técnico primordial es identificar patrones asociados a condiciones de
emergencia médica inmediata, tales como hemorragias intracraneales, neumotdérax a
tensién, oclusiones de grandes vasos cerebrales, embolia pulmonar o arritmias
cardiacas letales. Una vez detectado el hallazgo, el sistema genera una alerta visual o
auditiva de alta prioridad que posiciona dicho estudio al inicio de la lista de
interpretacion del personal de salud, desplazando los casos de rutina o seguimiento.
El sistema no emite diagndstico ni sustituye la interpretacién profesional; su funcién
es la gestion del orden vy la oportunidad de la revision.
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La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién ha sido enfatica al
sefalar que la omision en la prontitud de la atencién en casos de urgencia médica
constituye una violacién grave al derecho a la proteccion de la salud consagrado en el
articulo cuarto constitucional (19).

En consecuencia, el uso de IA para el triaje se alinea con el cumplimiento de este
mandato al asegurar que los casos de mayor gravedad sean atendidos con la celeridad
que el estado de la ciencia actual permite. Desde la perspectiva de la evaluacién de
tecnologias para la salud, la modalidad de triaje y notificacion prioritaria requiere de
una validacién técnica con énfasis en la sensibilidad del algoritmo. Un falso negativo
en esta modalidad implica que una condicion potencialmente mortal no fue detectada
atiempo, lo que compromete de forma directa la seqguridad del pacientey la integridad
del sistema para la salud. Por el contrario, un exceso de falsos positivos puede generar
el fendmeno de fatiga por alertas en el personal médico, diluyendo la efectividad real
de la herramienta.

Por ello, las instituciones para la salud que decidan implementar esta modalidad
deben contar obligatoriamente con un protocolo de validacién local que verifique el
desempefio del sistema en las condiciones reales de su infraestructura digital y con su
perfil epidemioldgico especifico.

Acto médico

La responsabilidad del médico en esta modalidad se centra en la respuesta oportuna
y diligente ante la notificacién generada por el sistema. Si el algoritmo emite una
alerta, el personal de salud debe validar el hallazgo de manera prioritaria,
integrandose de inmediato en su propia piramide del razonamiento clinico para
confirmar el diagndstico e iniciar la intervencidn terapéutica necesaria. El acto médico
en este escenario se define por la validacién del hallazgo critico y la toma de decisiones
subsecuentes, manteniendo siempre la autoridad de mando ante cualquier
discrepancia técnica con el sistema algoritmico.

2. Segunda lectura o Deteccion asistida
La sequnda modalidad operativa se situa predominantemente en el cuerpo de la
piramide diagnéstica y se enfoca en elevar la sensibilidad y consistencia del
diagnéstico médico en procesos caracterizados por una alta fatiga cognitiva o por el
tamizaje masivo de poblacion.

En los programas nacionales de prevencién para la salud, tales como el tamizaje de
cancer de mama, la detecciéon de cancer de pulmén en pacientes de riesgo o el
diagnéstico de retinopatia diabética, el profesional de la salud se enfrenta a la revision
de volumenes masivos de estudios donde la probabilidad de hallazgo positivo es baja,
pero el impacto de una omision diagnostica es catastréfico para el individuo. Bajo la
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modalidad de deteccidn asistida, la IA actua como un observador concurrente que
sefala regiones de interés, nddulos sospechosos o posibles anomalias que el médico
debera revisar con una atencion especial y pormenorizada.

Esta modalidad se divide técnicamente en lectura concurrente, donde el médico y el
algoritmo analizan el estudio de forma simultanea y lectura retrospectiva o de
seguridad, donde el algoritmo actua como un control de calidad posterior a la
interpretacion inicial del médico para detectar posibles discrepancias o hallazgos
omitidos.

Administrativamente, la modalidad de segunda lectura requiere una integracion
técnica fluida con los sistemas de archivo y comunicacion de imagenes (PACS) y con el
expediente clinico electrénico institucional. Este lineamiento establece que el informe
médico final debe indicar de forma explicita la utilizacion de una herramienta de
deteccion asistida, detallando la versién especifica del software y el tipo de
procesamiento realizado sobre la informacion del paciente. Esta transparencia es
esencial para asegurar la trazabilidad del acto médico y para cumplir con los
estandares de bioética, ya que permite que todos los profesionales involucrados en la
red de atencion conozcan el origen y el fundamento de las sugerencias diagndsticas.

Acto médico

En términos de responsabilidad profesional, el médico sigue siendo el dictaminador
unico y responsable del resultado final. Si el algoritmo sefiala una regién de interés
que el facultativo, tras un analisis critico fundamentado en su razonamiento clinico y
en la semiologia de la imagen, considera un hallazgo benigno o un artefacto técnico,
prevalece siempre el juicio humano sobre la sugerencia algoritmica. La autonomia del
profesional para rechazar la sugerencia de la IA es la garantia fundamental de que la
tecnologia no imponga tratamientos innecesarios, biopsias injustificadas o
intervenciones que vulneren el principio de no maleficencia, evitando asi el fenébmeno
del sobrediagnostico y el consecuente dafio psicoldgico y fisico al paciente.

3. Cuantificacion y segmentacion avanzada
Esta modalidad representa la cuspide de la medicina de precision dentro de la
piramide diagndstica técnica, en ella la IA se utiliza para realizar mediciones exactasy
caracterizaciones morfoldgicas que serian imprecisas o demandarian un tiempo
excesivo para el ser humano.

Esto incluye la volumetria tridimensional de tumores sélidos, la segmentacion
automatica de cavidades cardiacas para el calculo preciso de la fraccion de eyeccién,
la cuantificacion de la carga de lesiones desmielinizantes en enfermedades
neurodegenerativas o el analisis detallado de la densidad mineral 6sea y la
arquitectura tisular. La precision métrica en estos escenarios es vital para el
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seguimiento de la respuesta al tratamiento y para la planificacién quirdrgica o de
radioterapia de alta complejidad.

Los estandares internacionales desarrollados por el Instituto Nacional de Excelencia
en Salud y Atencién del Reino Unido (National Institute for Health and Care Excellence,
NICE) y el Instituto de Efectividad Clinica y Sanitaria (IECS) subrayan que la
cuantificacién automatizada mejora de manera drastica la reproducibilidad de los
resultados clinicos, eliminando la subjetividad inherente a las mediciones manuales y
permitiendo una comparacién longitudinal veraz de la evolucion del paciente (23,24).
Para el SNS de México, esta modalidad permite estandarizar la calidad de los reportes
meédicos en todas las instituciones, independientemente de la carga de trabajo o de la
experiencia especifica del operador en técnicas de medicion complejas, promoviendo
asi la equidad en la calidad del diagnostico.

La implementacion de la modalidad de cuantificacién y segmentacion exige una
validacién analitica extremadamente rigurosa antes de su despliegue clinico. El
software debe demostrar que sus mediciones son precisas, consistentes y trazables
con los estandares de referencia establecidos en la literatura médica internacional,
protocolos y guias de practica clinica vigentes. En este tipo de aplicaciones,
particularmente en escenarios de medicina de precisidon, podra considerarse ademas
el reconocimiento de evaluaciones realizadas por agencias regulatorias
internacionales de alta vigilancia, conforme a los mecanismos de equivalencia
previstos en el presente lineamiento.

Acto médico

El acto médico en esta modalidad se define por la interpretacion experta de las
métricas tecnoldgicas en el contexto integral de la salud del paciente, asegurando que
la precisiéon tecnoldgica se traduzca de forma efectiva en una decision clinica acertada,
bioética y personalizada. La validacion humana de la segmentacién es un paso
obligatorio, donde el médico debe verificar que los limites anatémicos propuestos por
el algoritmo corresponden a la realidad clinica observada, evitando errores derivados
de la automatizacién sin un proceso de revision critico.

El médico especialista, al recibir los datos cuantitativos y las segmentaciones
generadas por la IA, debe integrarlos en su propia piramide del razonamiento clinico
para darles un significado terapéutico real. Una medicién volumétrica, por precisa que
sea, no constituye por si sola una decision médica; es el juicio clinico humano el que
determina si un incremento milimétrico en el volumen de una lesion representa una
progresion de la enfermedad que amerite un cambio radical en el esquema de
quimioterapia o si entra dentro de la variabilidad biol6gica aceptable para ese paciente
en particular.

4. Soporte propedéutico y diferencial
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La cuarta modalidad representa una de las innovaciones mas profundas en la
asistencia clinica moderna, ya que interviene directamente en la fase de recoleccion
de datos primarios y en la generacién temprana de hipétesis diagnosticas.

Esta modalidad se orienta especificamente a la asistencia en la integracién de
diagnésticos clinicos complejos, la optimizacion de la semiologia médica y la
estructuracion del interrogatorio y la anamnesis.

A diferencia de las modalidades previas que actuan sobre estudios paraclinicos ya
generados, el soporte propedéutico actiua en tiempo real durante el encuentro
paciente-profesional de la salud. Utilizando procesamiento avanzado de lenguaje
natural, reconocimiento de voz y motores de inferencia clinica de alta fidelidad -
sistemas expertos, disefiados para procesar grandes volimenes de datos de pacientes
en tiempo real-, el sistema analiza la informacion vertida durante la consulta y sugiere
al profesional de la salud lineas de interrogatorio especificas, sintomas acompafiantes
que deben ser cuestionados o explorados, asi como maniobras de exploracion fisica
que podrian haber sido omitidas en el proceso inicial. Esta herramienta actia como un
consultor alrededor del proceso clinico principal que ayuda a reducir de forma
significativa el sesgo de confirmacion y el establecimiento prematuro del diagnéstico,
asegurando que la base informativa de la piramide del razonamiento clinico sea
exhaustiva, estructurada y bien fundamentada.

Desde la perspectiva de la semiologia médica, que es considerada por la UNAM como
la l6gica y la gramatica de la medicina, el soporte propedéutico y diferencial potencia
la capacidad analitica del médico sin sustituir en ningln momento su interaccién
humana y empatica con el paciente.

En el contexto de la practica médica en México, marcada por una alta carga asistencial
en el primer nivel de atencién y en la consulta externa de especialidad, esta modalidad
asegura que el interrogatorio sea sistematico y que no se ignoren sintomas
prodromicos o factores de riesgo epidemiolégico relevantes para la poblacion.

Al sugerir diagnosticos clinicos diferenciales basados en la fuerza de la evidencia
recolectada y en el cruce de informacion con bases de datos de conocimiento médico
jerarquizado, la inteligencia artificial ayuda al médico a navegar por la complejidad
diagndstica con una mayor red de seguridad técnica.

Acto médico

El acto médico en esta modalidad se define por la direccidon inteligente del
interrogatorio y la validacién experta de los signos clinicos detectados, donde el
meédico utiliza las sugerencias del sistema para profundizar en la historia clinica del
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paciente, manteniendo siempre la cuspide del juicio clinico para integrar todos los
hallazgos en un diagnéstico integral.

La implementacién de esta modalidad en el Sistema Nacional de Salud tiene el
potencial de elevar sustancialmente la capacidad resolutiva de la medicina general y
familiar, racionalizando las referencias a la consulta de especialidad y optimizando el
uso de recursos paraclinicos al fundamentar la sospecha clinica inicial desde la primera
entrevista.

5. Analitica predictiva de riesgos y medicina de precisidon poblacional

La quinta modalidad representa un cambio de paradigma, cambiando de una
medicina reactiva a una intervencion proactiva y preventiva de alta precisién. Mientras
que las modalidades anteriores actian sobre el paciente que ya presenta una
sintomatologia o que ya se encuentra en el punto de atencién, la analitica predictiva
utiliza la informacion de la Base Nacional de Informacion en Salud para identificar a
individuos o grupos poblacionales con una alta probabilidad de desarrollar
complicaciones o enfermedades crénicas antes de que estas se manifiesten de forma
clinica evidente.

Esto incluye la prediccién de descompensaciones agudas en pacientes con diabetes o
hipertension, la identificacion temprana de riesgos de sepsis en areas de
hospitalizacion mediante el monitoreo continuo de signos vitales y la deteccion
proactiva de brotes epidemioldgicos a través de patrones de busqueda, consumo de
medicamentos o reportes de sintomatologias especificas en el primer nivel de
atencion.

Esta modalidad es el pilar de la salud publica moderna y se fundamenta en el derecho
a la prevencién y a la proteccion integral de la salud, permitiendo que el Estado
mexicano realice intervenciones oportunas que optimicen la esperanza de vida
saludable y aseguren la sostenibilidad financiera de las instituciones al evitar
complicaciones costosas y discapacitantes.

Desde el punto de vista del derecho administrativo y la bioética, la analitica predictiva
debe ser gestionada con una cautela extrema para evitar el determinismo algoritmico
y la discriminacion de pacientes basada en perfiles de riesgo probabilisticos. Cualquier
hallazgo derivado de la analitica predictiva debe ser validado por un profesional de la
salud antes de iniciar cualquier accién médica o administrativa que afecte al paciente.

La medicina de precision poblacional no busca etiquetar individuos, sino identificar

oportunidades de intervencién preventiva que mejoren la calidad de vida. Los
algoritmos predictivos deben ser transparentes en cuanto a sus variables de entrada
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y deben ser auditados periédicamente para asegurar que no perpetluen sesgos
socioecondmicos o geograficos.

Acto médico

El acto médico en esta modalidad se manifiesta en la interpretacion del riesgo
poblacional y en la implementacion de planes de cuidado preventivo personalizados,
donde el personal de salud utiliza la informacién predictiva para priorizar recursos y
disefar estrategias de salud publica que sean verdaderamente efectivas y equitativas.
La soberania de los datos personales es aqui un requisito inviolable, asegurando que
la Base Nacional de Informacién sea utilizada exclusivamente para fines de salud
publica y bienestar social.

Todo resultado de la analitica predictiva es validado por un profesional de la salud
antes de cualquier accion clinica que afecte al paciente. La prediccion no etiqueta ni
clasifica de manera determinante a las personas; orienta oportunidades de
intervencion preventiva. El tratamiento de datos observara la legislacion nacional
aplicable.

6. Asistencia en la documentacion clinica y gestion de la informacién

Esta modalidad aborda uno de los mayores obstaculos para la modernizaciéon y para
la preservacion del acto médico humano, refiriéndonos a la carga administrativa
excesiva y el tiempo dedicado a la captura de datos en el expediente clinico electrénico.
El uso de IA generativa, modelos de lenguaje de gran escala y reconocimiento de voz
para la funcién de escritura digital permite que el didlogo entre el paciente y el
profesional de la salud sea capturado, resumido y estructurado de manera automatica
en la nota médica correspondiente.

Este esquema devuelve al personal de salud su capacidad esencial de observacion,
contacto visual y escucha activa, elementos fundamentales de la piramide del
razonamiento clinico que a menudo se ven sacrificados por la necesidad de interactuar
con la interfaz digital o el expediente clinico fisico durante la consulta. Ademas de la
documentacion en tiempo real, esta modalidad asiste en la gestién del conocimiento
médico al proporcionar resumenes ejecutivos de expedientes clinicos extensos y
complejos, permitiendo al médico entender la historia del paciente en cuestion de
segundos. Esto garantiza la continuidad de la atencion entre niveles y reduce
significativamente el riesgo de errores por la omisién de antecedentes alérgicos,
quirargicos o farmacolégicos relevantes que podrian estar ocultos en un conjunto de
datos no estructurados.
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Proteccion de datos y ciberseguridad

Administrativamente, la asistencia en la documentacién exige altos niveles de
ciberseguridad y proteccion de la privacidad, dado que el sistema procesa informacion
nominal y sensible de forma constante.

Se prohibe el uso de estos sistemas sin la supervision directa del personal de salud
responsable, asegurando que la automatizacion no degrade la calidad de la
informacion clinica ni la seguridad juridica del paciente. Esta modalidad habilita la
modernizacién de la atencion médica, permite que la tecnologia absorba las tareas
repetitivas y administrativas, liberando el talento y la humanidad del médico para las
tareas de la cUspide de la piramide, es decir, juicio clinico, empatia y decision bioética.

Validacion, firma y responsabilidad

La responsabilidad del profesional de la salud es siempre el filtro final; el uso de
cualquier modalidad operativa no exime al médico de su deber de cuidado ni de su
obligacién de actuar conforme a la lex artis médica. La IA en el sector salud de México
es entendida como un potente auxiliar del pensamiento clinico, pero la autoridad de
mando, la decisidn terapéutica y la responsabilidad bioética permanecen siempre en
la figura del profesional de la salud debidamente acreditado.

La validacién humana de la nota generada por la IA es un requisito legal y
administrativo obligatorio; el médico debe revisar, corregir y firmar el resumen para
asegurar que refleje fielmente la realidad del acto médico y las indicaciones
terapéuticas. La responsabilidad juridica del contenido del expediente clinico sigue
siendo del profesional de la salud que lo suscribe con su cédula profesional.

Recursos humanos para la salud

La formacion de los recursos humanos para la salud debe evolucionar para que el
personal sea capaz de navegar con pericia en este nuevo ecosistema digital, en
concordancia con el Capitulo III. Las facultades de medicina y los consejos de
especialidades tienen el reto de integrar en sus programas de estudio no solo la ciencia
médica tradicional, sino la competencia clinica digital que permita al médico interrogar
al algoritmo, detectar sus fallas y validar sus sugerencias con un criterio cientifico
solido. La alfabetizacion digital avanzada es hoy una necesidad basica de la
competencia profesional.

El fortalecimiento del capital humano es la Unica garantia de que la piramide
diagndstica técnica y la piramide del razonamiento clinico humano converjan de
manera segura y eficiente en beneficio de la sociedad mexicana. La modernizacion
busca potenciar las capacidades del médico para que pueda brindar una atencién de
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excelencia, basada en la ciencia mas avanzada pero siempre imbuida de la calidez y el
juicio humano que definen a la medicina como una disciplina humanista.

Gobernanza de la implementacién

La gobernanza institucional para la implementacion de estas seis modalidades
operativas debe centralizarse en un proceso administrativo de autorizacién riguroso y
transparente en cada Institucion del SNS. Toda unidad de salud que pretenda
implementar alguna de estas herramientas debe contar con un expediente técnico y
bioético completo que incluya la descripcion pormenorizada del software, sus
certificaciones de calidad nacionales o internacionales, el protocolo de validacién local
y el programa de capacitacién continua para el personal médico, paramédico y de
enfermeria.

La evaluacion técnica, operativa y funcional de las modalidades de implementacion
contempladas en el presente lineamiento correspondera al Comité de Evaluacion de
Tecnologias de la Direccion General de Modernizacion del Sector Salud, en
coordinacion con las areas competentes de las instituciones participantes y sin
perjuicio de las atribuciones conferidas a otras autoridades.

En caso de que se trate de sistemas que no han sido aprobados de forma centralizada,
se recomienda que las instituciones consideren la opinidén de las instancias colegiadas
competentes en materia de bioética, cuando la naturaleza de la tecnologia o su
impacto clinico asi lo ameriten, con el propésito de fortalecer la proteccion de los
derechos de las personas usuarias y favorecer la observancia de los protocolos,
procesos, normas y guias de atencion correspondientes.

Este enfoque busca favorecer una implementacién ordenada, trazable y basada en
evidencia de las tecnologias emergentes en salud, promoviendo mecanismos de
rendicion de cuentas, ciberseguridad, proteccién de datos, soberania tecnoldgica y
principios bioéticos aplicables durante todo el ciclo de vida de los sistemas
implementados.

El presente lineamiento establece que toda la informacion procesada por sistemas de
IA en las instituciones publicas debe permanecer bajo el control soberano del Estado
mexicano, prohibiendo la transferencia de datos nominales a nubes que no cumplan
con la legislacién nacional en materia de proteccion de datos personales.

La transparencia algoritmica es un derecho del paciente y del médico, por lo que los
sistemas deben ser auditables y explicables en su l6gica de funcionamiento.

Las seis modalidades operativas de implementacién clinica aqui detalladas
representan el marco de referencia integral para la salud digital en México. Al regular
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desde el triaje hasta la asistencia propedéutica y la analitica predictiva, este
lineamiento brinda certeza juridica, seguridad clinica y eficiencia operativa a todo el
Sistema Nacional de Salud.

El compromiso del Estado con la modernizacién se manifiesta en una regulacién que
prioriza la innovacion tecnoldgica pero que se mantiene firme en la proteccion del acto
médico y en el respeto a la dignidad de la persona humana. La IA es una herramienta
que nos permite aspirar a un sistema para la salud mas equitativo, preciso y humano,
donde la tecnologia esté siempre al servicio de la vida y bajo la rectoria del
conocimiento clinico y la responsabilidad bioética de sus profesionales de la salud.

Capitulo V. Base Nacional de Informacién en Salud e
Interoperabilidad de Sistemas

La integracion de los Sistemas de Soporte para la Decisién Clinica (SSDC) y de otras
tecnologias basadas en IA en el SNS deberdn concebirse como parte de una
infraestructura estratégica de gobernanza de datos en salud. Su implementacién
requiere la construccién de un repositorio soberano de activos digitales que incluya
conjuntos de datos de entrenamiento etiquetados, modelos fundacionales validados
para la poblacién mexicana y entornos de prueba regulatoria que permitan evaluar el
funcionamiento de los sistemas previo a su despliegue clinico.

La reforma de 2026 reconoce expresamente la salud digital como materia de
salubridad general y establece, entre sus finalidades, la digitalizacién de la informacion
médica para facilitar su acceso, actualizacién e intercambio seguro. Asimismo, atribuye
a la Secretaria de Salud la emisién de disposiciones para la implementacion,
supervisién y mejora continua de los servicios de salud digital en las instituciones
publicas del Sistema Nacional de Salud.

Este capitulo establece las obligaciones que los sistemas de inteligencia artificial deben
observar en materia de interoperabilidad y calidad del dato clinico para su
implementacién en el Sistema Nacional de Salud, con el fin de asegurar la continuidad
de la atencién, la trazabilidad, la calidad de la informacién y la equidad.

Para la incorporacion de tecnologias basadas en IA en las instituciones sujetas al
presente Lineamiento, éstas deberan requerir a los desarrolladores, fabricantes o
proveedores, segun corresponda, el cumplimiento de las siguientes condiciones
técnicas:

Garantia de continuidad: Los sistemas de IA deberan ser capaces de procesar y

devolver datos en formatos que aseguren la continuidad del expediente clinico del
paciente, independientemente de la institucion donde se originé el dato.
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Portabilidad del dato clinico: Los sistemas deberan permitir la exportacion de
resultados y hallazgos en estandares abiertos, a fin de que el paciente pueda ejercer
su derecho a la portabilidad conforme a la reforma vigente.

Digitalizacion nativa: Para su incorporacion institucional, los sistemas de IA deberan
privilegiar entradas digitales estructuradas y estandarizadas. Cuando dependan de
entradas analdgicas o manuales, debera documentarse su proceso de digitalizacién,
normalizacion, control de calidad y trazabilidad. Las instituciones deberan promover
la adopcion de registros digitales nativos conforme al articulo 71 Bis de la Ley General
de Salud.

Declaracion de metadatos: Los responsables del sistema deberan documentar el
origen de los datos de entrenamiento y su concordancia con las unidades del Sistema
Internacional de Unidades.

Validacion de poblacion: El modelo debera demostrar que su precision se mantiene
estable al ser evaluado contra datos de validacién representativos de la poblacion
objetivo, con el fin de prevenir el sesgo algoritmico.

Con el propoésito de garantizar la compatibilidad técnica entre sistemas existentes y
nuevos, se establece la siguiente jerarquia de cumplimiento en materia de
estandarizacion:

e Nivel fisico: Cumplimiento de la Regla General 16 de la Farmacopea de los
Estados Unidos Mexicanos (FEUM) en lo relativo a la clasificacion de
dispositivos médicos con base en su nivel de riesgo sanitario.

e Nivel semantico: Define la codificacién de los conceptos clinicos para
preservar su significado entre sistemas. Los sistemas deberan emplear las
terminologias, catdlogos y sistemas de codificacion que determine la
normativa y los instrumentos nacionales de interoperabilidad vigentes.
Podran utilizarse, entre otros, SNOMED CT y LOINC cuando correspondan
al dominio clinico y hayan sido adoptados o reconocidos para el caso de uso
respectivo.

e Nivel de Intercambio (sintactico): Define la estructuray la transmision de
la informacién entre sistemas. Como condicién de buena practica, se
recomienda que los sistemas de inteligencia artificial admitan la
especificacion HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) para el
intercambio, por ser el estandar de adopcién internacional vigente, en la
medida en que resulte compatible con la norma aplicable.

e Nivel de desempeiio: Los sistemas deberan reportar su tasa de error y la
deteccion de deriva algoritmica mediante protocolos de telemetria segura,
en los términos establecidos en el presente lineamiento.
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Todo sistema de IA que opere en el SNS debera contar con documentacion técnica
estructurada disponible para las instituciones, los comités de bioética y los
responsables de la toma de decisiones, con el propoésito de evaluar la idoneidad,
seguridad y pertinencia de cada herramienta antes de su despliegue clinico. Estos
elementos son esenciales para garantizar la transparencia, la trazabilidad y el uso
responsable de los sistemas de IA en salud.

Este proceso permite comprender el origen, las caracteristicas y las limitaciones tanto
de los conjuntos de datos como de los modelos, facilitando su evaluacién por parte de
equipos técnicos, clinicos y reguladores, y asegurando que las decisiones se basen en
informacion verificable. Por lo que se debera considerar lo siguiente:

e DataSheet (dataset): Ficha técnica u hoja de datos que describe las
especificaciones, explica el rendimiento y las caracteristicas técnicas de un
sistema, el cual debe describir el conjunto de datos utilizados, incluyendo
su origen y periodo de recogida, los criterios de inclusién y exclusion
aplicados, los procesos de limpieza y etiquetado, las variables y
codificaciones empleadas, asi como la representatividad del dataset
respecto a la poblacién de referencia. También debe detallar las
limitaciones conocidas y las condiciones de acceso y uso, de forma que
cualquier reutilizacidn se realice bajo un marco controlado y conforme a
la normativa aplicable.

e Tarjeta de modelo (Model Card): Debe documentar el modelo
entrenado, especificando el objetivo clinico y la finalidad prevista, la
poblacion de referencia, la versién y fecha de liberacion, los datos y
procesos de preprocesamiento utilizados y las métricas de rendimiento.
Ademas, debe reflejar los resultados por subgrupos relevantes, los
riesgos identificados y las salvaguardas implementadas, asi como los usos
permitidos y prohibidos. Finalmente, debe incluir los requisitos de
monitorizacion y mantenimiento, indicando cémo se controlara el
rendimiento en produccién y los criterios para su actualizacion.

e Actualizacion y control de cambios: Garantiza un versionado
sincronizado entre dataset y la tarjeta de modelo, con criterios objetivos
para identificar cambios significativos. Ademas, mantiene un registro de
versiones que documente la correspondencia entre dataset, tarjeta
modelo y servicio desplegado, incluyendo fecha, responsable, motivo del
cambio y huella digital. Asimismo, establece un plan de comunicacién que
asegure que usuarios y evaluadores reciban informacion claray oportuna
sobre cualquier modificacion relevante (38).

La interoperabilidad técnica debera vincularse de manera inseparable con la calidad y
representatividad del dato. Los sistemas deberan ser capaces de capturar, procesary
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reportar informacion desagregada por variables sociodemograficas relevantes,
incluyendo sexo, edad, pertenencia étnica, distribucion geografica y nivel
socioecondmico, a fin de permitir auditorias de equidad e identificacion de sesgos en
el rendimiento de los modelos. La ausencia de este nivel de granularidad expone al
Sistema Nacional de Salud al riesgo de reproducir o amplificar desigualdades
preexistentes bajo una apariencia de neutralidad tecnoldgica.

En consecuencia, la interoperabilidad debera entenderse como una condicién
estructural para garantizar continuidad clinica, trazabilidad, calidad del dato,
evaluacion de desempefio y equidad en la implementacién de tecnologias basadas en
IA dentro del SNS.

Capitulo VI. Clasificacion por riesgo

La clasificacion por riesgo de los SSDC y de las tecnologias basadas en IA aplicadas en
salud se fundamenta en los principios de integridad de los datos, proporcionalidad
regulatoriay proteccién de la seguridad del paciente. Este esquema es consistente con
los marcos internacionales de regulacion de SaMD, particularmente con las directrices
del International Medical Device Requlators Forum (IMDRF) y con el marco regulatorio de
la FDA para tecnologias basadas en IA (13,14,15).

La validez e integridad del dato constituyen un requisito previo para el funcionamiento
de cualquier modelo algoritmico. En consecuencia, toda entrada, proceso de
entrenamiento y ejecucion debera garantizar coherencia semantica, calidad técnicay
correcta estandarizacién de unidades conforme al Sistema Internacional de Unidades
y a las disposiciones sanitarias y técnicas aplicables, en lo relativo a los datos de
laboratorio y medicién clinica. El presente apartado establece el régimen de
clasificacién por riesgo aplicable a los sistemas de inteligencia artificial en salud sujetos
al Lineamiento, asi como los criterios, la matriz de clasificacién, las reglas de
articulacion con el régimen sanitario de dispositivos médicos y los requisitos
diferenciados por nivel de riesgo.

Sistemas excluidos

Quedan excluidos del régimen de clasificacion por riesgo del presente Capitulo:
I.  Las aplicaciones de bienestar general.

Il. Los sistemas de soporte no clinico.

lll. Los sistemas destinados exclusivamente a investigacion cientifica preclinica o
clinica, cuando no se utilicen en la prestacion de servicios asistenciales y se
encuentren sujetos a los marcos regulatorios especificos de investigacion en
salud.
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IV.  Lossistemas que operan exclusivamente sobre datos disociados o sintéticos sin
posibilidad de reidentificacion, cuando su uso se limite a finalidades de
investigacion, desarrollo, validacién interna o capacitacién, y no se aplique a
pacientes en el marco de la prestacién de servicios.

La exclusidon del régimen de clasificacion de riesgo no exime a estos sistemas del
cumplimiento de otras disposiciones que les sean aplicables, particularmente las
relativas a la proteccién de datos personales, ética en la investigacion, ciberseguridad
y propiedad intelectual.

Criterios y matriz de clasificacién

La clasificacion de los SSDC y demas tecnologias basadas en IA articula dos ejes
complementarios y una taxonomia de autonomia, que en conjunto orienta los
requisitos de evaluaciébn, gobernanza, supervision y gestion institucional
proporcionales al riesgo, sin sustituir la clasificacion ni los requisitos establecidos por
la autoridad sanitaria competente.

Criterios primarios
La clasificacion se determina por el cruce de dos criterios primarios:

1. Significancia de la informacién para la decisidon clinica, con los siguientes
niveles:

a) Nivel A. Informar. El sistema aporta informacion que el profesional de la salud
puede considerar como uno de varios insumos en su proceso de decision, sin
que la informacion del sistema condicione la linea de actuacion clinica.

b) Nivel B. Impulsar. El sistema aporta informacion que orienta el manejo clinico
del paciente y que, sin determinar por si sola la decision, influye en la elecciéon
entre alternativas terapéuticas o diagnaosticas.

c) Nivel C. Determinar. El sistema realiza la funcidon diagndstica o terapéutica de
manera directa, o aporta informacién cuya naturaleza es tal que el manejo
clinico subsecuente queda definido por la salida del sistema. Este nivel
corresponde a los supuestos en que la decisiéon clinica depende
primordialmente de la salida del sistema, en contraste con los niveles Ay B, en
gue el profesional puede revisar de manera independiente los fundamentos de
la informacion y no depende primordialmente de ella.

2. Estado de la condicién sanitaria del paciente, con los siguientes niveles:
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a) Nivel 1. No seria: Condicién que no representa amenaza para la vida ni riesgo
de dafio permanente o de discapacidad significativa.

b) Nivel 2. Seria: Condicion que, sin manejo oportuno y adecuado, puede
progresar hacia dafio significativo, discapacidad o compromiso funcional
relevante, sin que haya una amenaza inmediata para la vida.

c) Nivel 3. Critica: Condicién que representa una amenaza para la vida, riesgo de
dafio irreversible o necesidad de intervencion clinica inmediata.

La matriz se construye sobre el principio de que el riesgo crece de manera monétona
conforme aumenta cualquiera de los dos criterios primarios.

Tabla 1. Matriz primaria de clasificacion

Significancia | /

Condicién - Nivel 1. No seria Nivel 2. Seria Nivel 3. Critica
Nivel A. Informar Bajo Bajo Moderado
Nivel B. Impulsar Bajo Moderado Alto
Nivel C. Determinar Moderado Alto Alto

Fuente: Elaboracién propia DGMoSS, 2026.

Criterio modulador.

El criterio modulador toma en cuenta el nivel de autonomia operativa y modula el nivel
de riesgo dentro del rango establecido por los criterios primarios. Un sistema con
mayor autonomia operativa requiere controles regulatorios proporcionalmente mas
estrictos. Se distinguen tres niveles:

e Copiloto analitico (Tipo I): Sistema que provee informacién o sugerencias
bajo supervision clinica permanente del profesional, quien revisa cada
salida y decide su incorporacion al razonamiento clinico.

e Autonomia delegada (Tipo II): Sistema que opera con mayor
independencia en tareas definidas, con revision humana retrospectiva o
por excepcion y con mecanismos de interrupcién humana disponibles en
todo momento.

e Sistema auténomo (Tipo III): Sistema que ejecuta funciones sin
intervencion humana en cada caso individual. La supervision humana se
concentra en el disefio, validacion y monitoreo del sistema. Este tipo de
operacion se admite Unicamente en sistemas de muy estrecho proposito
previsto, con validacién clinica robusta y bajo marcos de responsabilidad
compartida entre el desarrolladory la institucion usuaria.
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Reglas de modulacion por autonomia

La modulacién del nivel de riesgo por el criterio modulador (autonomia operativa) se
aplica conforme a las siguientes reglas:

Los sistemas Tipo I conservan el nivel de riesgo asignado por la matriz primaria,
sin modulacién.

Los sistemas Tipo II en celdas de nivel moderado pueden ascender a riesgo alto
cuando no existan mecanismos efectivos de revision humana por excepcion
documentados.

Los sistemas Tipo III quedan clasificados como de riesgo alto con
independencia de la celda primaria, y se sujetan a las disposiciones especiales
aplicables.

Reglas de resolucion
Para resolver casos limitrofes o de uso heterogéneo se aplican las siguientes reglas:

Prevalencia del propédsito declarado: El sistema se clasifica conforme al
propésito de uso declarado. Cuando el uso institucional efectivo exceda dicho
propdsito, la clasificacion atendera al uso efectivo y no al declarado.
Condicién mas critica del intervalo poblacional: Cuando la poblacién objetivo
comprenda casos con criticidad heterogénea, la clasificacion se realiza sobre
la base del intervalo mas critico contemplado en el uso previsto.

Modalidad operativa diferenciada: Cuando un mismo sistema admite
modalidades operativas distintas, cada modalidad se evalua por separado

y el sistema queda sujeto a las exigencias correspondientes al uso mas
critico.

Articulacién con el régimen sanitario

El nivel de riesgo establecido en este Capitulo no sustituye la clasificacion que la
Comision Federal para la Proteccidn contra Riesgos Sanitarios otorga a los dispositivos
médicos. Que un sistema sea considerado "dispositivo médico" (y por lo tanto requiera
control y Registro Sanitario) depende exclusivamente de las definiciones de la
normativa sanitaria vigente, sin importar el riesgo que le asigne este Lineamiento.

Por lo tanto, un sistema puede tener un nivel de riesgo de acuerdo a este documento
sin ser un dispositivo médico. La siguiente tabla de equivalencias es solo orientativa y
aplica exclusivamente a los sistemas que si califiquen como dispositivos médicos:
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Tabla 2. Equivalencias con dispositivos médicos

Nivel de riesgo del Clase de dispositivo Réaimen sanitario aplicable
Lineamiento médico (COFEPRIS) 9 P

Régimen ordinario de
dispositivos médicos clase I,
cuando el sistema constituya

un dispositivo médico.

Régimen ordinario de
dispositivos médicos clase II,
cuando el sistema constituya un
dispositivo médico.

Régimen ordinario de
dispositivos médicos clase III,
cuando el sistema constituya un
dispositivo médico.

Nota: La clasificacion de riesgo prevista en este Lineamiento tiene fines de gobernanza
institucional y no determina, presume ni modifica la clasificacién sanitaria del producto.
Cuando el sistema constituya un dispositivo médico, su clase y régimen sanitario seran
exclusivamente los que resulten de la legislacién y de las determinaciones de COFEPRIS.
Fuente: datos obtenidos de la Comision Federal para la Proteccidn contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), 2023.

Bajo Clasel

Moderado Clase II

Alto Clase III

Cuando un sistema constituya el dispositivo médico, las disposiciones del presente
Lineamiento se aplicaran adicionalmente al régimen sanitario correspondiente, sin
sustituirlo ni alterar las atribuciones de la autoridad sanitaria.

Disposiciones especiales

Modelos de inteligencia artificial de propdsito general.

La clasificacion de un modelo de inteligencia artificial de propdsito general utilizado
en el Sistema Nacional de Salud se realiza sobre el uso institucional especifico, no
sobre el modelo subyacente. La institucion usuaria declara el uso previsto y aplica
los criterios primarios del presente Capitulo al uso declarado.

Adicionalmente al nivel de riesgo que corresponda, los modelos de propdsito general
utilizados en contextos clinicos quedan sujetos a las siguientes obligaciones
especificas:

I.  Declaracion institucional documentada del uso previsto.
II.  Prohibicién de uso fuera del propdsito declarado, con controles
institucionales que la hagan efectiva.
lll.  Verificacion humana obligatoria de toda salida con efecto clinico.
IV.  Advertencia explicita al usuario sobre la naturaleza del propésito general
del modelo y sus limitaciones.
V.  Restriccién para decisiones determinantes (Nivel C) en condiciones
serias o criticas sin validacién especifica documentada.
VI.  Régimen reforzado de proteccion de datos personales conforme a la
modalidad de implementacion tecnoldgica.
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Sistemas de Inteligencia Artificial Nacionales.

Los sistemas de inteligencia artificial en salud desarrollados por instituciones del
Sistema Nacional de Salud para uso interno se sujetan al régimen de clasificacion por
riesgo del presente Capitulo. La institucién desarrolladora documenta la validacién
interna conforme a criterios proporcionales al nivel de riesgo asignado y notifica el
sistema a la instancia institucional correspondiente cuando se clasifiqgue como de
riesgo alto.

Requisitos diferenciados por nivel de riesgo

Los pilares transversales son seis: gestion de sesgos, ciberseguridad y soberania de
datos, transparencia y explicabilidad, documentacién técnica, vigilancia post-
implementacién, y rendicién de cuentas. La intensidad de aplicacién de cada pilar se
modula segun el nivel de riesgo.

La clasificacion de riesgo determina el nivel de exigencia regulatoria que aplica a cada
sistema, pero existen requisitos cuya exigencia es transversal: aplican a todo sistema
de inteligencia artificial en salud, conforme a la siguiente tabla.

Tabla 3. Pilares transversales por nivel de riesgo

Gestion de sesgos

Caracterizacion
general de datos 'y
declaracion de
poblacién
representada.

Lo anterior, mas
desempefio
desagregado por
subpoblaciones y
mitigaciones
documentadas.

Lo anterior, mas
validacién clinica con
datos representativos de
la poblacion

mexicana y revision
continua.

Ciberseguridad y
datos

Controles basicos de
seguridad,
cumplimiento de
proteccién de datos
personales.

Lo anterior, mas
controles reforzados y
declaracién de
modalidad de
implementacion.

Lo anterior, mas
continuidad
operativa, plan de
contingencia 'y
restricciones por
soberania de datos.

Transparencia y
explicabilidad

Declaracién de uso
previsto y
limitaciones.

Lo anterior, mas
explicabilidad
operativa de
variables
determinantes.

Lo anterior, mas
explicabilidad clinica y
documentacién del
razonamiento del
sistema.

Documentacion
técnica

Tarjeta de Modelo
basica.

Tarjeta de Modelo
completa con
métricas
desagregadas.

Tarjeta de Modelo

completa, validacion
clinica y expediente
técnico institucional.
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Monitoreo continuo,
reporte anual de
desempefioy
reportabilidad
reforzada de eventos
adversos.

Monitoreo periédico
de desempefio y
calibracion.

Vigilancia post Registro basico de
implementacién incidencias.

Lo anterior, mas

o Lo anterior, mas plan de
responsabilidad P

. ez Designacién de . retiro
Rendicién de g o compartida y
¢ responsable técnico desarrollador mecanismos
cuentas institucional. e, reforzados de
institucién, .
auditabilidad.
documentada.

Fuente: Elaboracion propia DGMoSS, 2026.

Disposiciones especificas para riesgo alto
Los sistemas clasificados como de riesgo alto se sujetan a:

I.  Validacién clinica documentada con datos representativos de la poblacion
mexicana objetivo.
II. Reporte anual de desemperio a la instancia institucional correspondiente.
lll.  Reportabilidad reforzada de eventos adversos, conforme al régimen de
tecnovigilancia aplicable.
IV.  Plan de retiro documentado, que comprenda condiciones de activacion,
mecanismos de transicién y continuidad asistencial.

Capitulo VII. Mecanismos de Reconocimiento y
Validacion

La integracion de tecnologias de IA y SaMD en el SNS se fundamenta en un modelo
que articula la eficiencia administrativa con el rigor cientifico, reconociendo la
interdependencia de los marcos regulatorios a nivel global. EI mecanismo de
reconocimiento de equivalencia, denominado reliance, se define como la practica
requlatoria mediante la cual la autoridad sanitaria nacional toma en cuenta y otorga
peso significativo a las evaluaciones de autoridades regulatorias de referencia para
llegar a su propia decisidon, conservando su independencia, autonomia técnica y
responsabilidad.

Este enfoque cuenta con el respaldo metodolégico de la Organizacién Mundial de la
Salud y del International Medical Device Regulators Forum (IMDRF), y permite que la
innovacion tecnoldgica sea incorporada de manera oportuna sin comprometer los
estandares nacionales de proteccién a la salud (13,14). El alcance del mecanismo no se
agota en la obtencion del registro sanitario, sino que marca el inicio de una fase critica
de supervision operativa y técnica, en la que deberd coordinarse el monitoreo del
desempefio clinico y la integridad algoritmica en las unidades de salud.
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Autoridades regulatorias de referencia.

El sustento juridico de este mecanismo en el derecho administrativo mexicano emana
del mandato constitucional de garantizar el derecho a la proteccion de la salud
mediante el acceso a los avances cientificos, conforme al articulo 4° de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y a la reforma a la Ley General de Salud de
enero de 2026 (1).

El presente capitulo establece los mecanismos de reconocimiento y validacién
aplicables a la incorporacion de tecnologias basadas en inteligencia artificial, incluido
el software como dispositivo médico (Software as a Medical Device, SaMD), al Sistema
Nacional de Salud, asi como el régimen de gestién de sus modificaciones posteriores
a la autorizacién. Para efectos regulatorios, tendran el caracter de autoridades
requlatorias de referencia aquellas que determine o reconozca COFEPRIS conforme a
las disposiciones, acuerdos y mecanismos de reliance aplicables. Para efectos
exclusivamente de evaluacion técnica institucional podran considerarse evaluaciones
emitidas por autoridades internacionales de reconocido rigor técnico, sin que ello
produzca por si mismo efectos sobre el registro sanitario.

Efectos del reconocimiento de equivalencia.

La utilizacién de mecanismos de reliance se realizara exclusivamente conforme a los
procedimientos, acuerdos y disposiciones que resulten aplicables a COFEPRIS. La
documentacion y evaluaciones emitidas por autoridades regulatorias de referencia
podran ser consideradas con el alcance que determine la autoridad sanitaria
competente. Una vez otorgado el registro, la tecnologia se incorpora al ecosistema
digital del SNS bajo un esquema de monitoreo de ciclo de vida que considera tanto la
estabilidad del software como su adaptacién a las condiciones de la poblacion
nacional.

A diferencia de tecnologias con arquitectura estatica, los algoritmos de aprendizaje
automatico poseen una naturaleza dinamica susceptible de presentar deriva
algoritmica, entendida como la pérdida de desempefio del modelo al interactuar con
datos distintos a los de su entrenamiento original. Sin perjuicio del mecanismo
utilizado para la autorizacién sanitaria, la implementacion institucional de sistemas de
IA debera sujetarse al monitoreo que corresponda conforme a su nivel de riesgo, al
presente modelo de gobernanza y a las disposiciones de tecnovigilancia aplicables.
Esta vigilancia constituye un proceso colaborativo en el que las unidades de salud
informan sobre el desempefio real de la herramienta, permitiendo que la autoridad
competente identifique patrones de error o degradacién que pudieran representar un
riesgo para la seguridad clinica en el territorio nacional.
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Vigilancia posterior a la autorizacion.

En el marco de la vigilancia post-autorizacién, las empresas fabricantes y
distribuidoras asumen responsabilidades juridicas y técnicas intransferibles. Dichas
responsabilidades comprenden: la obligacién de mantener un plan de seguimiento
clinico que recolecte y analice de forma sistematica los datos de uso real en las
unidades de salud mexicanas; la habilitacién de canales de comunicacién bidireccional
para el reporte inmediato de cualquier mal funcionamiento, falla algoritmica o
incidente adverso; la garantia de integridad de las actualizaciones del software (27); y
la proteccion permanente de los datos personales de los pacientes. La ausencia de un
sistema de vigilancia proactivo por parte del proveedor contraviene las disposiciones
del presente lineamiento y podra dar lugar, conforme a los mecanismos de
gobernanza institucional, a la restriccion, suspension o retiro de su utilizacion dentro
de la institucion, sin perjuicio de las atribuciones de la autoridad sanitaria y de las
consecuencias contractuales que resulten aplicables.

Las instituciones de salud podran considerar la participacion de las instancias
colegiadas competentes en materia de bioética como mecanismos de
acompaflamiento, orientacion, educativas o consultivas para la identificacion de
posibles impactos relacionados con el uso de tecnologias basadas en inteligencia
artificial, particularmente en aspectos vinculados con la equidad en la atencion, el
respeto a la autonomia de las personas usuarias y la interaccién entre el profesional
de la salud y los sistemas tecnoldgicos.

En su caso, dichas instancias podran emitir recomendaciones no vinculantes respecto
a posibles sesgos algoritmicos, riesgos bioéticos o areas de mejora identificadas
durante la operacién de estas tecnologias.

La integracion, analisis y seguimiento de hallazgos derivados del monitoreo y
vigilancia de tecnologias basadas en IA correspondera al Comité especializado de cada
institucion, conforme a los mecanismos institucionales establecidos sin perjuicio de las
atribuciones de otras autoridades competentes.

La gestion de modificaciones al software tras su autorizacién constituye uno de los
componentes técnicos mas relevantes de la vigilancia post-autorizacion, por lo que se
deberan considerar como modificaciones menores aquellas que comprenden
correcciones de errores de programacion que no alteran la funcion médica prevista,
actualizaciones de seguridad informatica y mejoras en la interfaz de usuario que no
modifiquen la interpretacion de los datos clinicos.

Estas modificaciones deberan gestionarse mediante un protocolo de notificacion

administrativa que permita su implementacion oportuna, asegurando que las
unidades de salud operen con las versiones mas estables y seguras del sistema. Se
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consideraran modificaciones mayores aquellas que impliquen una alteracion
sustantiva en el uso previsto del dispositivo, un cambio en la arquitectura del algoritmo
de decision, o el reentrenamiento del modelo con nuevas fuentes de datos que
modifiquen de manera significativa su desempefio clinico. La instancia institucional de
evaluacién podra catalogar una modificacién como mayor cuando detecte un impacto
clinico relevante, con independencia de su vinculacién con el registro sanitario original.
Esta clasificacién no sustituira las determinaciones que correspondan a la autoridad
sanitaria competente. Para efectos de gestion institucional, la instancia de evaluacion
podra considerar una modificacion como clinicamente relevante y requerir su
revalidacion antes de continuar su uso.

La clasificacion de cada modificacién corresponde, en el plano del producto, al
fabricante, quien notificara a las autoridades competentes y a las instituciones
usuarias cualquier cambio que afecte las funciones de soporte a la decision clinica.
Dicha clasificacién no vincula a la institucion: la instancia institucional de evaluacién
prevista en el Capitulo II podra tratar como mayor para efectos internos, una
modificacién con impacto clinico relevante. Ninguna modificacibn mayor podra
implementarse bajo la apariencia de una actualizacién rutinaria.

Tratdandose de sistemas registrados mediante reconocimiento de equivalencia, el
titular del registro mantendra la correspondencia documental entre la versidn
autorizada por la autoridad de referencia y la version en operacion en México, a fin de
preservar el presupuesto de identidad de caracteristicas esenciales en que se funda el
reconocimiento.

La variabilidad de los entornos operativos en las unidades de salud del SNS incluyendo
diferencias en la calidad de la infraestructura, la interoperabilidad con los sistemas de
informacion hospitalaria y la heterogeneidad de los protocolos de atencion locales
justifica la necesidad de una vigilancia robusta y diferenciada.

La DGMoSS, en el ambito de sus atribuciones y mediante los mecanismos
institucionales de coordinacién que se establezcan, podra consolidar los hallazgos
técnicos derivados del monitoreo y ponerlos a disposicion de COFEPRIS cuando
resulten relevantes para el ejercicio de sus atribuciones.

Responsabilidades del fabricante y del proveedor.

La responsabilidad compartida entre fabricantes, autoridades regulatorias e
instituciones de salud constituye el fundamento de la seguridad juridica y técnica
necesaria para que la incorporacién de tecnologias basadas en inteligencia artificial se

traduzca en beneficios clinicos comprobables para la poblacion del SNS.

En el marco de la vigilancia posterior a la autorizacion, los fabricantes, distribuidores y
proveedores de tecnologias basadas en inteligencia artificial asumen, frente a las

45



instituciones del Sistema Nacional de Salud en que sus sistemas operen, cuando
menos las responsabilidades siguientes:

e Mantener un plan de seguimiento clinico que recolecte y analice de forma
sistematica los datos de desempefio en condiciones reales de uso en las
unidades de salud mexicanas en que el sistema opere;

e Habilitar canales de comunicacién bidireccional para el reporte y la atencidon
oportuna de fallas, malfuncionamientos, degradacién del desempefio e
incidentes adversos;

e Garantizar la integridad, trazabilidad y documentacion de las actualizaciones
del software.

e Cumplir las obligaciones aplicables en materia de proteccion de datos
personales durante todo el ciclo de vida del sistema.

El incumplimiento de estas responsabilidades habilita a la institucion a restringir,
suspender o retirar el sistema, mediante la instancia institucional de evaluacion
prevista.

Validacidn técnica formal para la reactivacidn de sistemas suspendidos.

La reactivacion de un sistema suspendido requerira una validacion técnica formal,
coordinada por la instancia institucional de evaluacién prevista, que comprendera
cuando menos: la identificacion y correccion documentada de la causa que motivo la
suspension; la verificacion de que el desempefio del sistema satisface los umbrales del
plan institucional de monitoreo, y la integracion de la evidencia correspondiente al
expediente técnico institucional.

Cuando la suspension derive de una modificacién del sistema, la reactivacién se
sujetard ademas al régimen de requisitos transversales de la via administrativa.
Cuando la tecnologia constituya un dispositivo médico, la validacion institucional se
entendera sin perjuicio de las obligaciones que correspondan ante la autoridad
sanitaria. La decision de reactivacion se documentara en el expediente técnico
institucional y se notificara a la Secretaria de Salud cuando la suspension hubiere sido
notificada.

Capitulo VIII. Vigilancia y Seguimiento

La implementacion institucional de tecnologias basadas en IA comprendidas en el
ambito de aplicacion del presente Lineamiento deberd sujetarse, de manera
proporcional a su nivel de riesgo, a los mecanismos institucionales de evaluacion
técnica, operativa y, cuando corresponda, bioética previstos en este capitulo.
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Para efectos operativos, la via administrativa se estructura en las siguientes fases
secuenciales y de referencia técnica:

Fase 1. Evaluacion institucional

Cuando la naturaleza de la tecnologia, su impacto clinico o sus implicaciones sobre
derechos de las personas usuarias asi lo ameriten, las instituciones podran solicitar la
opinion de las instancias colegiadas competentes con el propdsito de fortalecer el
analisis de aspectos relacionados con autonomia, transparencia, explicabilidad,
equidad y supervisién humana efectiva. Estas opiniones tendran caracter orientadory
no sustituiran las atribuciones de las autoridades sanitarias competentes ni de los
mecanismos institucionales de evaluacién tecnologica.

La evaluacién técnica, operativa y funcional de las tecnologias contempladas en el
presente lineamiento correspondera al Comité especializado de cada institucion en
coordinacion con las areas institucionales competentes de la Secretaria de Salud.

Fase 2. Validacion técnica de interoperabilidad y seguridad

La segunda fase consiste en la verificacion de que el sistema cumple con los
estandares de interoperabilidad establecidos en el Capitulo V y con los requisitos de
seguridad de la informacion aplicables. En esta etapa deberan auditarse los protocolos
de cifrado, los mecanismos de control de acceso, la trazabilidad de los datos
procesados y la compatibilidad con el expediente clinico electrénico institucional. Esta
validacion tiene por objeto garantizar que la incorporacién del sistema contribuya a la
integracion del SNS y no a su fragmentacion informatica.

Fase 3. Consentimiento informado digital

Cuando la intervencion del sistema de IA tenga una incidencia material en el
diagnéstico, tratamiento o toma de decisiones clinicas, o cuando asi lo exijan las
disposiciones juridicas aplicables, la persona usuaria debera recibir informacién clara
sobre la intervencion de la tecnologia y, cuando corresponda, recabarse el
consentimiento informado conforme al régimen aplicable.

Dicho consentimiento debera redactarse en lenguaje accesible, precisando que la
tecnologia tiene caracter auxiliar y no sustituye el juicio clinico; la responsabilidad
profesional corresponde al personal de salud en el ambito de sus atribuciones,
preservando la autonomia de la persona usuaria y la toma de decisiones compartida
cuando resulte aplicable.

El consentimiento debera dejar constancia de que el paciente tiene derecho a solicitar
una explicacién sobre cualquier sugerencia emitida por el sistemay de que su negativa
a ser evaluado mediante estas herramientas no condicionara la prestacion de los
servicios de salud. Este consentimiento debera armonizarse con los requisitos
establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clinico,
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y con la Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en Posesidn de los Particulares
(LFPDPPP), seguin corresponda.

Fase 4. Vigilancia continua y reporte de incidentes

La via administrativa no concluye con el inicio de operaciones del sistema, sino que se
extiende a lo largo de todo su ciclo de vida. Las unidades de salud deberan reportar
periédicamente el desempefio de los sistemas de inteligencia artificial conforme a lo
establecido en este documento, e informar de manera inmediata cualquier desviacion
técnica o bioética detectada, incluyendo la aparicion de sesgos discriminatorios o
errores sistematicos. El responsable de la unidad de salud debera garantizar la
existencia de protocolos de contingencia ante fallos del sistema, de modo que el acto
meédico no se vea interrumpido ni degradado por problemas de infraestructura o
conectividad. Las omisiones en la supervision podran, cuando actualicen alguno de los
supuestos previstos en las disposiciones juridicas aplicables, dar lugar a las
responsabilidades administrativas, civiles, laborales, profesionales o de otra
naturaleza que correspondan.

Evaluacién periédica

Se realizara con una frecuencia modulada conforme a la clasificacion de riesgo
propuesta en este documento, para los sistemas de riesgo alto, cuando menos
semestral; para los sistemas de riesgo moderado y bajo, con la periodicidad que
determine el plan institucional de monitoreo, bajo el criterio de que a mayor riesgo
corresponde mayor frecuencia. Adicionalmente, se realizara evaluacién extraordinaria
cuando se detecten variaciones significativas en las caracteristicas de la poblacion
atendida, en los datos de entrada o en las practicas clinicas institucionales.

Los mecanismos de evaluacion deberan considerar la actualizacion o ajuste del
modelo cuando las condiciones técnicas asi lo requieran, asi como parametros
cuantitativos previamente definidos para determinar su suspension ante una
disminucion considerable en su desempefio.

Las modificaciones derivadas de este proceso se clasificaran y gestionaran conforme
al régimen de modificaciones menores y mayores establecido en el Capitulo VII, que
es rector en la materia; al presente capitulo corresponde Unicamente la deteccion de
la necesidad de modificacién y la activacién institucional del proceso.

Vigilancia de eventos adversos y seguridad

Las instituciones deberan implementar un sistema de vigilancia que permita la
identificacion, registro y analisis de eventos adversos, errores del sistema, sesgos
detectados y cualquier situacion que pueda comprometer la seguridad del paciente o
la calidad de la atencion (6,12,32,33). Para ello, deberan habilitarse canales formales
de notificaciéon accesibles al personal de salud, con procedimientos institucionales
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definidos para el analisis, clasificacion y escalamiento de los eventos identificados. Los
eventos adversos y demas incidentes sujetos a tecnovigilancia deberan notificarse a
COFEPRIS conforme a los plazos, criterios y mecanismos establecidos en las
disposiciones sanitarias aplicables. Los reportes a la Secretaria de Salud se efectuaran
conforme al mecanismo de monitoreo sectorial que se establezca para tal efecto.

Requisitos transversales de la via administrativa
Conindependencia de la fase en que se encuentre el proceso, los siguientes requisitos
son de observancia permanente:

— Transparencia algoritmica: Los proveedores de tecnologia deberan entregar
a las instituciones documentacién que detalle las bases de datos de
entrenamiento, los limites de precisién del sistema y los riesgos de sesgo
conocidos, en los términos de la Tarjeta de Modelo establecida en el Capitulo V.
Esta informacion debera estar disponible para los comités correspondientes y
para el personal clinico que operara el sistema. Todo sistema que no cumpla
con este requisito no podra ser habilitado en las unidades del SNS.

— Equidad en la implementacién: La Secretaria de Salud debera supervisar que
la adopcion de tecnologias basadas en IA no exacerbe la brecha digital en salud.
Se dara prioridad a la implementaciéon en unidades que atienden a poblaciones
con limitaciones de acceso a servicios especializados, a fin de que la tecnologia
opere como mecanismo de nivelacién del estandar de atencion en todo el
territorio nacional.

— Capacitacion de los comités: La Secretaria de Salud podra promover, en
coordinaciéon con instituciones académicas y organismos especializados,
acciones de capacitacion orientadas al fortalecimiento de capacidades para el
analisis bioético, clinico y juridico de tecnologias basadas en inteligencia
artificial contemplando lo establecido en el Capitulo III. El objetivo no es la
formacion técnica en ingenieria de software, sino la capacidad de interrogar la
tecnologia, identificar sus limitaciones y detectar riesgos para la dignidad del
paciente y la autonomia del profesional de la salud.

— Expediente técnico institucional: Toda unidad de salud que implemente
tecnologias basadas en IA debera integrar y mantener actualizado un
expediente técnico que incluya los resultados de la validacion de
interoperabilidad, el modelo de consentimiento informado utilizado, los
registros de capacitacion del personal y los reportes de desempefio del sistema.
Este expediente debera mantenerse disponible para las instancias
institucionales de evaluacidon y, cuando corresponda, para las autoridades
competentes en el ejercicio de las atribuciones que les confieran las
disposiciones juridicas aplicables.
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Los presentes lineamientos establecen que la via administrativa aqui descrita
constituye el mecanismo institucional para garantizar que la incorporacién de IA en el
SNS sea un proceso ordenado, trazable y sujeto a rendicion de cuentas, en el que la
proteccion del paciente y la integridad del acto médico prevalezcan sobre cualquier
consideracion de eficiencia operativa o velocidad de adopcidén tecnoldgica.

Monitoreo continuo

Para garantizar la seguridad y eficacia de los sistemas de IA incorporados en el SNS las
instituciones deberan implementar mecanismos de monitoreo continuo que permitan
evaluar el desempefio a lo largo de todo el ciclo de vida, con el propésito de asegurar
la proteccion del paciente y el funcionamiento adecuado en condiciones reales de uso.

A diferencia de otras tecnologias para la salud, como ya se mencioné en capitulos
previos, los sistemas de IA son susceptibles a variaciones en su desempefio derivadas
de cambios en los datos de entrada, en las caracteristicas de la poblacién o en los
procesos clinicos, lo que puede generar degradacién del rendimiento o desviaciones
en sus resultados. Los marcos regulatorios internacionales han establecido la
necesidad de adoptar un enfoque de vigilancia continua, adaptado a las
particularidades de los sistemas basados en software, analogo en su estructura a la
farmacovigilancia (6,31,32).

El monitoreo continuo se implementard mediante los siguientes componentes
operativos:

1. Monitoreo continuo del desempeiio

Las instituciones deberan evaluar el desempefio de los sistemas de inteligencia
artificial de manera periédica o en tiempo real, mediante indicadores que
incluyan, como minimo: precision, sensibilidad, especificidad, tasas de error,
concordancia con la decision clinica e impacto en resultados clinicos y
operativos (29,30,32). Cada institucion debera establecer, previo al despliegue
del sistema, los umbrales de desempefio aceptables para cada indicador. La
caida sostenida por debajo de dichos umbrales constituira una desviacién
relevante que debera activar el protocolo de alerta y respuesta establecido en
el numeral 3 del presente capitulo.

2. Deteccién y gestion de la deriva algoritmica

Los sistemas deberan contar con mecanismos especificos para identificar la
degradacion del desempefio del modelo a lo largo del tiempo. Las instituciones
deberan establecer procedimientos para la evaluacién periodica del modelo
conforme al nivel de riesgo: los sistemas de riesgo alto seran evaluados, cuando
menos, semestralmente; para los sistemas de riesgo moderado y bajo, la
periodicidad sera definida en el plan institucional de monitoreo con base en el
riesgo, desempefio y caracteristicas del sistema. Asimismo, los modelos
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deberan ser reevaluados cuando se detecten variaciones significativas en las
caracteristicas de la poblacién atendida, en los datos de entrada o en las
practicas clinicas institucionales. Dichos procedimientos deberan contemplar la
recalibraciéon o actualizacion del modelo cuando sea técnicamente necesario,
asi como criterios cuantitativos predefinidos para su suspension en caso de
pérdida significativa de desempefio (31,32).

3. Protocolo de alerta y respuesta
Toda institucion debera contar con un protocolo de alerta y respuesta que
defina, de manera explicita, las acciones a seguir ante la deteccion de
desviaciones en el desempefio del sistema. Dicho protocolo debera establecer
al menos tres niveles de respuesta:

— Nivel de monitoreo reforzado: ante desviaciones menores, se
incrementa la frecuencia de evaluacién y se notifica al responsable
técnico del sistema.

— Nivel de intervencién: ante desviaciones moderadas o sostenidas, se
restringe el uso del sistema a modalidades supervisadas, podra
solicitarse acompafiamiento de instancias colegiadas competentes
cuando se identifiquen posibles implicaciones bioéticas relevantes y se
iniciard un proceso de recalibracién o revisién técnica.

— Nivel de suspension: ante desviaciones graves o pérdida significativa
de desempefio que comprometan la seguridad del paciente, el
responsable de la unidad de salud debera suspender el sistema de
manera inmediata, documentar la decision en el expediente técnico
institucional y notificar a la Secretaria de Salud y a COFEPRIS en los
plazos establecidos. La reactivacion del sistema requerira validaciéon
técnica formal conforme al proceso establecido en el Capitulo VIL.

4. Trazabilidad de decisiones y resultados

Las instituciones deberan garantizar el registro sistematico del uso de los
sistemas de inteligencia artificial, incluyendo las recomendaciones emitidas, las
decisiones clinicas tomadas por el profesional de la salud y los resultados
obtenidos. Este registro debera integrarse al expediente clinico electrénico y
estar disponible para auditorias, evaluaciones de desempefio y procesos de
rendicion de cuentas institucional (5,12). La trazabilidad constituye un requisito
de transparencia algoritmica indispensable para verificar que el principio de
humano al mando se ejerce de manera efectiva en la practica clinica.
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5. Integracién de resultados en la toma de decisiones institucional

Los resultados del monitoreo del desempefio deberan integrarse de manera
sistematica en los procesos de toma de decisiones institucionales respecto a la
continuidad, modificacion, restriccién o retiro de los sistemas de inteligencia
artificial. Las instituciones sujetas al presente Lineamiento integraran la
informaciéon de desempefio conforme al mecanismo, formato, periodicidad y
canal que determine la Secretaria de Salud, por conducto de la unidad
administrativa competente. Para los sistemas de riesgo alto, el reporte de
desempefio de los sistemas de IA en operacion tendra, cuando menos, una
periodicidad semestral e incluira los indicadores establecidos en el numeral 1
del presente capitulo, el registro de eventos adversos del periodo y las acciones
correctivas implementadas. La Secretaria de Salud consolidara esta
informacion a nivel nacional y la utilizard para actualizar el presente
lineamiento, retroalimentar a COFEPRIS sobre la seguridad de las tecnologias
autorizadas y orientar las prioridades de evaluacién de tecnologias para la
salud en el SNS.

El enfoque de ciclo de vida adoptado en el presente lineamiento establece que
la vigilancia y el seguimiento no son procesos aislados ni opcionales, sino
componentes integrados e indispensables de la gobernanza de tecnologias
basadas en inteligencia artificial. Suimplementacion constituye un componente
esencial para la continuidad del permiso de uso institucional de cualquier
sistema de IA en el SNS (6,31,32).
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